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泰克探头选型工具

通过这种网上互动工具，您可以按系列、按产品型号、

按标准 /应用选择产品，并根据根据测试要求微调搜索

结果。您只需点击鼠标，就会更新满足搜索条件的产品

列表。立即尝试：www.tektronix.com.cn/probes。

泰克资源
我们不断扩大由技术简介、应用指南和其它资源构成的

资料库，可以帮助您最大限度地利用探头和其它设备。

请与当地泰克代表处联系，或访问网址：w w w .

tektronix.com。

安全摘要
在电气系统、电子系统或电路上进行测量时，人身安全

是最为重要的问题。用户一定要了解正在使用的测量

设备的功能和局限性。另外，在进行任何测量之前，

还要全面熟悉要测量的系统或电路。应阅读被测系统

的所有文档和线路图，特别注意电路中的电压和位

置，留意任何和所有注意事项符号。

此外，一定要阅读下述安全注意事项，避免人身伤害

或损坏连接的测量设备或系统。如需进一步了解注意

事项，请参阅：安全注意事项。

  观察所有终端额定数据

  使用正确的接地程序

  正确连接和断开探头

  避免暴露的电路

  在处理探头时避免 RF 熔固

  不要在没有保护盖的情况下使用测量设备

  不要在潮湿的环境中使用测量设备

  不要在爆炸性空气中使用测量设备

  不要在可能有问题时使用测量设备

  保持探头表面清洁干燥

  不要把探头浸入液体中
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探头 - 测量质量的关键环节

探头对示波器测量至关重要。为了解其重要意义，从示

波器上断开探头，试着进行测量，结果我们将不能进行

测量。在被测信号和示波器的输入通道之间必需有某类

电子连接，也就是某类探头。

除对示波器测量至关重要外，探头对测量质量也非常关

键。把探头连接到电路上可能会影响电路操作，示波器

只能显示和测量探头传送到示波器输入上的信号。

因此，探头对探测的电路影响必须达到最小，并对希望

的测量保持足够的信号保真度。

如果探头不能保持信号保真度，如果它以任何方式改变

信号或改变电路运行的方式，示波器会看到实际信号的

失真结果，进而可能会导致错误的测量结果或误导性的

测量结果。

从本质上看，探头是示波器测量链中的第一个环节。这

一测量链的强度在很大程度上依赖探头和示波器。如果

探头不足或探测方法不良而导致第一个环节变得薄弱，

那么将削弱整个链条。

在下面几节中，您将了解导致探头优劣势的因素及怎样

为应用选择适当的探头。您还将了解正确使用探头的部

分重要技巧。

什么是探头?

首先，让我们看一下什么是示波器探头。

从本质上看，探头在测试点或信号源和示波器之间建立

了一条物理和电子连接。根据测量需求，这一连接可能

会非常简单，如使用一条长一点的导线；也可能会非常

复杂，如使用有源差分探头。

目前，完全可以这样讲，示波器探头是把信号源连接到

示波器输入上的某类设备或网络。如图 1.1 所示，探头

在测量图中用未确定设备表示。

图1.1. 探头是在示波器和测试点之间构成物理连接和电气连

接的设备。

被测

电路

探头

示波器

测试点
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图 1.2. 大多数探头由探头头部、探头电缆和补偿设备或其它

信号调节网络组成。

被测

电路

探头

补偿设备

探头头部

测试点

探头
电缆

示波器

不管探头实际上是什么，它必须在信号源和示波器输入

之间提供足够方便优质的连接(图 1.2)。连接的充分程

度有三个关键的定义问题：物理连接、对电路操作的影

响和信号传输。

为进行示波器测量，首先必须能够在物理上把探头连接

到测试点。为实现这一点，大多数探头至少一两米长的

相关电缆，如图 1.2所示。这一探头电缆使示波器能够

保持在手推车或工作台的固定位置上，同时探头在被测

电路的测试点之间移动。但这在一定程度上影响了方便

性。探头电缆降低了探头带宽；电缆越长，下降的幅度

越大。

除电缆长度外，大多数探头还有一只探头头部或手柄及

一只探头尖端。探头头部可以固定探头，用户则可以移

动探头尖端，与测试点接触。通常这一探头尖端采用弹

簧支撑的挂钩形式，可以把探头实际连接到测试点上。

在物理上把探头连接到测试点还会在探头尖端和示波器

输入之间建立了一条电气连接。为获得可用的测量结

果，把探头连接到电路时，必须使其对电路操作的影响

降到最小，探头尖端的信号必须通过探头头部和电缆以

足够的保真度传送到示波器的输入。

这三个问题－物理连接、对电路操作的影响最小和足够

的信号保真度，涵盖了正确选择探头时要考虑的最主要

因素。由于探头影响和信号保真度是比较复杂的问题，

本手册用了很大篇幅来解释这些问题。但是，千万不要

忽略物理连接问题。如果很难把探头连接到测试点上，

那么探测中的保真度通常会下降。

理想的探头

在理想情况下，理想的探头将提供下述主要特点：
  连接容易、方便
  绝对的信号保真度
  零信号源负荷
  能够全面抗击噪声

连接容易、方便

前面提到，建立到测试点的物理连接是探测的关键要求

之一。在理想的探头中，还应能够容易、方便地进行物

理连接。

对微型电路，如高密度表面封装技术(SMT)，通过微型

探头头部及为SMT设备设计的各种探头尖端适配器，可

以提高连接的容易性和方便性。
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这种探测系统如图 1.3a 所示。但是，这些探头在工业

电力电路等应用中实际使用时太小了，在这些应用中，

通常使用高压线和大号线。在电力应用中，要求使用具

有更高安全余量、在物理上更大的探头。图 1.3b 和 1-

3c 说明了这种探头实例，其中图 1.3b 是高压探头，图

1.3c 是夹子式电流探头。

从这些物理连接实例中，可以明显看出，并没有一种理

想的探头规格或配置可以适用于所有应用。正因如此，

业内已经设计出各种探头规格和配置，以满足各种应用

的物理连接要求。

绝对的信号保真度

理想的探头应以绝对的信号保真度，把任何信号从探头

尖端传送到示波器输入上。换句话说，探头尖端上发生

的信号应逼真地复现在示波器输入上。

为实现绝对保真度，从探头尖端到示波器输入的探头电

路必须拥有零衰减、无穷大的带宽及在所有频率中实现

线性相位。这些理想要求在实践中不仅是不可能实现

的，也是不可行的。例如，在处理音频频率信号时，没

有人会需要带宽无穷大的探头或示波器。在 500 MHz

就能涵盖大多数高速数字、电视和其它典型示波器应用

时，也不需要无穷大的带宽。

但是，在给定工作带宽范围内，绝对信号保真度仍是广

大用户一直寻求的梦想。

零信号源负荷

测试点后面的电路可以视作一种信号源模型。连接到测

试点的任何外部设备，如探头，都会在测试点后面信号

源上表现为额外的负荷。

在从电路 (信号源)吸收信号电流时，外部设备作为负荷

操作。这一负荷或吸收的信号电流会改变测试点后面的

电路，进而改变测试点上看到的信号。

入门手册

c. 夹子式电流探头。

图1.3. 业内为不同的应用技术和测量需求提供了各种探

头。

a. 探测 SMT 设备。

b. 高压探头。
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理想的探头导致的信号源负荷为零。换句话说，它不会

从信号源吸收任何信号电流。这意味着为使吸收的电流

为零，探头必须具有无穷大的阻抗，从而在本质上对测

试点表示为开路。

在实践中，零信号源负荷的探头是不能实现的。这是因

为探头必须吸收少量的信号电流，以在示波器输入上形

成信号电压。结果，在使用探头时预计将产生一定的信

号源负荷。但是，我们的目标应一直是通过正确选择探

头，最大限度地降低负荷数量。

全面抗噪声能力

荧光灯和风扇马达是我们的周围环境中存在的众多电子

噪声源的两种来源。这些噪声源会在附近的电气电缆和

电路上引起噪声，进而导致在信号中增加噪声。由于容

易受到感应的噪声影响，一段简单的导线是示波器探头

的次优选择。

理想的示波器探头要能够全面抗击所有噪声源。结果，

与测试点上的信号出现的噪声相比，传送到示波器上的

信号不会产生更多的噪声。

在实践中，使用屏蔽可以使探头对大多数常用信号电平

实现高级抗噪声能力。但是，对某些低电平信号，噪声

仍可能是一个问题。在实践中，共模噪声会给差分测量

带来问题，我们在后面将对此进行讨论。

探头的实际特点

上面讨论的理想的探头提到了多种实际情况，使得实际

探头并不能达到理想水平。为理解这些情况怎样影响示

波器测量，我们必需进一步考察探头的实际特点。

首先，必需认识到，即使探头只是一段简单的导线，但

探头仍可能是一条非常复杂的电路。对 DC 信号(0 Hz

频率)，探头表现为一对简单的导线，其带有一定的串联

电阻和端接电阻(图 1.4a)。但是，对 AC 信号，随着信

号频率提高，图形会发生明显变化(图 1.4b)。

之所以对 AC 信号图形会发生变化，是因为任何一段导

线都有分布式电感(L)，任何线对都有分布式电容 (C)。

在信号频率提高时，分布式电感通过提高阻止AC电流，

来对 AC 信号作出反应。在信号频率提高时，分布式电

容通过降低到 AC电流的阻抗，来对AC信号作出反应。

这些电抗单元(L 和 C)和电阻单元(R)的交互，产生了会

随着信号频率变化的总探头阻抗。通过采用良好的探头

设计，可以控制探头的电阻、电感和电容单元，在指定

频率范围上提供希望的信号保真度、衰减和信号源负

荷。但即使设计良好，探头仍受到电路特点的限制。在

选择和使用探头时，必需了解这些限制及其影响。

图1.4. 探头是由分布式电阻、电感和电容(R, L 和C)单元组成

的电路。

探头

地线

示波器

a. DC(0Hz)信号的分布式电阻

b. AC 信号的分布式电阻、电感和电容

探头

地线

示波器
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带宽和上升时间限制
带宽是示波器或探头设计使用的频率范围。例如，100

MHz探头或示波器是为在高达100 MHz的所有频率上

进行测量而设计的。在超过指定带宽时，可能会发生不

希望或不能预测的测量结果(图 1.5)。

一般来说，为准确地进行幅度测量，示波器的带宽应比

被测的波形频率高五倍。这种“五倍规则”保证了为非

正弦曲线波形中的高频成分提供足够的带宽，如方波。

与此类似，示波器必须为测量的波形提供充足的上升时

间。示波器或探头的上升时间定义为在使用理想的瞬时

上升脉冲时测得的上升时间。为在测量脉冲上升时间或

下降时间时实现合理的精度，探头和示波器的总上升时

间应该比被测脉冲快 3-5 倍(图 1.6)。

图 1.5.探头和示波器是根据规范为在工作带宽上进行测量而

设计的。在超过3 dB点的频率上，信号幅度会变得极度衰减，

测量结果可能会变得不能预测。

下降 3-dB

带外操作

工作带宽

在没有指定上升时间的情况下，可以使用下述公式，从

带宽 (BW)指标中推导得出上升时间 (Tr):

Tr = 0.35/BW

每台示波器都有规定的带宽和上升时间极限。类似的，

每只探头还有自己的一套带宽和上升时间限制。此外，

在探头连接到示波器时，会得到一套新的系统带宽和上

升时间限制。

遗憾的是，系统带宽与各个示波器和探头的带宽之间的

关系并不是简单的关系，上升时间也是如此。为处理这

个问题，在示波器与指定型号的探头一起使用时，优质

示波器的制造商会指定探头尖端的带宽或上升时间。这

一点非常重要，因为示波器和探头一起使用时，会构成

一个测量系统，而系统的带宽和上升时间则决定着测量

功能。如果使用的探头没有列入示波器推荐探头清单，

那么您可能会得到预测不到的测量结果。

图1.6. 可以从上图中估算出上升时间测量误差。上升时间比

被测脉冲快三倍(3:1 比率)的示波器 / 探头组合预计可以测量

5%范围内的脉冲上升时间。5:1的比率将仅导致2%的误差。

测
量

误
差

(%
)

上升时间之比

幅度
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动态范围限制

所有探头都有不应超过的高压安全极限。对无源探头，

这一极限可以从几百伏到几千伏。而对有源探头，最大

安全电压极限则通常在几十伏范围内。为避免危及人身

安全及可能损坏探头，最好了解被测的电压及使用的探

头的电压极限。

除安全考虑因素外，还要在实践中考虑测量的动态范

围。示波器具有幅度灵敏度范围。例如，典型的灵敏度

范围是 1 mV - 10 V/ 格。在八格显示器上，这意味着

用户一般可以在4 mV峰峰值到40 V峰峰值的信号上合

理地进行测量。

这至少假设采用4格幅度的信号显示，以获得合理的测

量分辨率。

在 1X 探头(1 倍探头)中，动态测量范围与示波器相同。

对上面的实例，信号测量范围是 4 mV - 40 V。

但是，如果必需测量40V范围以上的信号时，会怎么样

呢？

通过使用衰减探头，可以把示波器的动态范围移到更高

的电压。例如，10X探头把动态范围移到40 mV - 400

V。它通过把输入信号衰减10倍，把示波器的标度有效

地乘以 10，来实现这一点。在最通用的用途中，首选

使用10X探头，这是因为高端电压范围及其导致的信号

源负荷较少。但是，如果您打算测量非常宽的电压电

平，您可能想考虑切换式 1X/10X 探头，这种探头实现

了 4 mV - 400 V 的动态范围。但是，在 1X 模式中，必

须更多地注意信号源负荷。

信号源负荷

如前所述，探头必须吸收部分信号电流，以在示波器输

入上形成信号电压。这在测试点上带来了负荷，可能会

改变电路或信号源传送到测试点上的信号。

信号源负荷效应最简单的实例是电池操作的电阻网络测

量，如图 1.7 所示。在图 1.7a 中，在连接探头前，电池

的DC电压在电池的内部电阻(Ri)和电池驱动的负荷电阻

(Ri)之间进行划分。对图中给出的值，得到的输出电压

为：

Eo = Eb * RI/( Ri + RI)

= 100 V * 100,000/(100 + 100,000)

= 10,000,000 V/100,100

= 99.9 V

在图 1.7b 中，探头已经连接到电路上，导致了与 RI 并

联的探头电阻(Rp)。如果 Rp 是 100 kΩ，那么图 1.7b 中

的有效负荷电阻被减少一半，为 50 kΩ。

这个 Eo 上的负荷效应是：

Eo = 100 V * 50,000/(100 + 50,000)

= 5,000,000 V/50,100

= 99.8 V

b. 增加并联探头负荷的

同一条 DC 电路

图 1.7.电阻负荷实例。

a. 100 千欧负荷的 DC 电路
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99.9的负荷效应与99.8相比只差0.1%，对大多数用途

可以忽略不计。但是，如果 Rp 比较小，如 10 kΩ，那

么这一效应就不能再忽略不计了。

为使这类电阻负荷达到最小，1X探头一般有1 MΩ的电

阻，10X 探头一般有10 MΩ的电阻。在大多数情况下，

这些值几乎不会导致电阻负荷。但是，在测量高电阻信

号源时，应可以预计到某些负荷。

通常情况下，用户最担心的负荷是探头尖端上的电容导

致的负荷(参见图 1.8)。对低频，这一电容具有非常高

的电抗，影响很小或没有影响。但随着频率提高，电容

电抗会下降。其结果，负荷会在高频上提高。

这种电容负荷影响着测量系统的带宽和上升时间特点，

因为它降低了带宽，提高了上升时间。

通过选择尖端电容值低的探头，可以使电容负荷达到最

小。下表提供了各种探头的部分典型电容值：

探头 衰减 电阻 电容

P6101B 1X 1MΩ 100pF

P6106A 10X 10MΩ 13 pF

P6139A 10X 10MΩ 8 pF

P6243 10X 1MΩ ≤ 1 pF

图1.8. 对AC信号源，探头尖端电容 (Cp) 是用户最担心的负

荷。随着信号频率提高，电容电抗(Xc)会下降，导致更多的信

号流经电容器。

图 1.9.探头地线在电路中增加了电感。地线越长，电感越大，

在快速脉冲上看到振铃的可能性越高。

地线电感

由于地线是一条导线，因此它有一定数量的分布式电感

(参见图1.9)。这一电感与探头电容相互影响，在L和C

值确定的某个频率上导致振铃。这个振铃是不可避免

的，可以视作盖在脉冲上衰落的幅度的正弦曲线。通过

设计探头接地，使减幅振幅频率发生在探头/示波器系

统带宽极限之外，可以降低振铃的影响。

为避免接地问题，应一直使用随探头一起提供的最短的

地线。代以其它方式的接地可能会导致被测脉冲上出现

振铃。

探头就是传感器

在处理示波器探头的实际特点时，重要的一点是记住探

头就是传感器。大多数示波器探头是电压传感器。也就

是说，它们传感或探测电压信号，把电压信号传送到示

波器输入。但是，还有其它探头，允许您传感除电压信

号之外的其它现象。

振铃
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例如，电流探头是为传感流经导线的电流而设计的。探

头把传感的电流转换成相应的电压信号，然后传送到示

波器的输入上。类似的，光接口探头传感光功率，把它

转换成电压信号，然后由示波器进行测量。

此外，示波器电压探头可以与各种其它传感器或变频器

一起使用，测量不同的现象。例如，振动变频器允许您

在示波器屏幕上查看机械振动信号。具体视市场上提供

的变频器种类而定。

但是在任何情况下，变频器、探头和示波器组合必须视

作一个测量系统。此外，上面讨论的探头实际特点还可

以延伸到变频器。变频器也具有带宽限制，可能会导致

负荷效应。

探测小提示

选择满足示波器和应用需求的探头，可以使您能够进行

必要的测量。实际上，进行测量和获得有用的结果还取

决于怎样使用工具。下面的探测小提示将有助于您避免

某些常见的测量问题：

补偿探头

大多数探头是为与特定型号的示波器输入而设计的。但

是，在示波器之间、甚至在同一台示波器不同的输入通

道之间会略有差异。为在必要时处理这一差异，许多探

头、特别是衰减探头(10X和100X探头)都带有内置补偿

网络。

如果探头带有补偿网络，应该调节这一网络，针对要使

用的示波器通道补偿探头。为此，应采用下述程序：

1. 把探头连接到示波器上。

2. 把探头尖端连接到示波器前面板上的探头补偿测试点

(参见图 1.10)。

3. 使用探头或其它非磁性调节工具标配的调节工具，调

节补偿网络，获得顶部平坦、没有过冲或圆形的校准

波形显示(参见图 1.11)。

4. 如果示波器带有内置校准程序，运行这一程序，以提

高精度。

没有补偿的探头可能会导致各种测量误差，特别是在测

量脉冲上升时间或下降时间时。为避免这些误差，应在

把探头连接到示波器后立即补偿探头，另外要经常检查

补偿结果。

图1.10. 在探头头部或在补偿设备上进行探头补偿调节，其中

补偿设备连接到示波器输入上。
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a. 6.5 英寸探头地线

图 1.11.探头补偿对方波的影响实例。

过度补偿

图 1.12. 即使焊接到测试点上的一小段线也可能会导致信号保真度问题。在这种

情况下，上升时间从 4.74 ns (a)变成 5.67 ns (b)。

a.直接探头尖端触点

图 1.13. 延长探头地线长度可能会导致脉冲上出现振铃。

b.补偿不足 c. 正确补偿

b. 探头尖端上的两英寸导线

b.连接到探头引线上的 28 英寸引线

此外，最好在改变探头尖端适配器时检查探头补偿情况。
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尽可能使用相应的探头尖端适配器

与被测电路相适应的探头尖端适配器会使得探头连接变

得非常快捷、方便、在电子上可重复、且非常稳定。遗

憾的是，把长度很短的导线焊接到电路点上，来代替探

头尖端适配器的情况并不少见。

问题在于，即使一两英寸的导线在高频上也会导致明显

的阻抗变化。这种变化的影响如图 1.12 所示，其中使

用探头尖端的直接触点测量电路，然后通过电路和探头

尖端之间的一段短线进行测量。

地线要尽可能短、直

在进行性能检查或诊断大型电路板或系统时，工程师可

能会倾向于延长探头的地线。延长地线可以一次连接地

线，然后在查看各个测试点时在系统上移动探头。但是，

延长的地线增加的电感可能会导致快速转换波形上出现

振铃，如图1.13所示，它显示了在使用标准探头地线和

延长地线时进行的波形测量结果。

小结
在第一章中，我们试图提供所需的基本信息，以选择适

当的探头及正确使用探头。在下面几章中，我们将展开

讨论这些信息，并介绍与探头和探测技术有关的更高级

的信息。
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不同探头满足不同需求
市场上提供了数百种、甚至数千种不同的示波器探头。

选择范围如此广泛的探头是否真有必要呢？

答案是肯定的，在本章中，您将发现其原因是什么。在

了解这些原因之后，您将更好地作好准备，选择能够与

正在使用的示波器和需要进行的测量类型相匹配的探

头。其带来的好处是，选择适当的探头将能够增强测量

功能和结果。

为什么有这么多探头?

可供选择的示波器型号和功能非常广泛，只是市场上出

现大量探头的基本原因之一。不同的示波器要求不同的

探头。400 MHz示波器要求支持400 MHz带宽的探头。

但是，许多功能和成本相同的探头会争夺 100 MHz 示

波器，因此，必须设计一套不同的探头，来支持 100

MHz 的带宽。

一般来说，应尽可能选择与示波器的带宽相匹配的探

头。如果不能做到这一点，那么最好选择超过示波器带

宽的探头。

但是，带宽只是一个开始。示波器还可能有不同的输入

连接器类型和不同的输入阻抗。例如，大多数示波器使

用一个简单的 BNC 类型的输入连接器。其它示波器可

能会使用 SMA 连接器，如图 2.1 所示，还有的示波器

带有专门设计的连接器，支持读数、轨迹ID、探头功率

或其它专用功能。

因此，探头选择中还必须包括使连接器能够兼容使用的

示波器。这可以是直接兼容连接器，也可以是通过相应

适配器进行的连接。

图 2.1. 探头到示波器接口。

TekConnect® 探头。配有 TekConnect 接口的探头支持泰克提供

的最高带宽的有源探头。TekConnect 接口被设计成支持>20

GHz 的探头要求。

标准BNC探头。带有普通BNC连接器的探头几乎可以连接所有

泰克示波器。低价无源探头一般带有普通 BNC 连接器。

TekProbeTM Level 1 BNC 探头。配有 TekProbe Level 1 BNC 连

接器的探头把标度信息传送给示波器，从而示波器可以正确传送

准确的幅度信息。

TekProbeTM Level 2 BNC 探头。TekProbe Level 2 BNC 共享

Level 1 的标度信息，同时还为全系列有源电子探头设计供电。

TekVPI®探头。配有TekVPI的探头提供先进的电源管理和远程控

制功能。在计算机控制具有重要意义的应用中，TekVPI 探头是

理想的选择。
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读数支持在探头 / 示波器连接器兼容能力尤为重要。在

示波器上互换 1X 和 10X 探头时，示波器的垂直标度读

数应体现 1X到 10X的变化。例如，如果示波器连接1X

探头时的垂直标度读数是1 V/格 (每格1伏)，然后换成

10X 探头，那么垂直读数应以 10 倍的系数变成 10 V/

格。如果示波器读数中没有体现这种从1X到10X变化，

那么使用 10X 探头进行的幅度测量将比本来数字低 10

倍。

某些通用或商用探头可能不支持所有示波器的读数功

能。结果，在使用通用探头代替示波器制造商专门推荐

的探头时必需特别注意。

除带宽和连接器差异外，各种示波器还有不同的输入电

阻和电容值。一般来说，示波器输入电阻是 50 欧姆或

1兆欧。但是，根据示波器的带宽指标和其它设计因素，

输入电容可能会有很大变化。为实现正确传送信号和保

真度，重要的一点是探头的电阻和电容与其使用的示波

器的电阻和电容相匹配。例如，50 欧姆探头应与 50 欧

姆示波器输入一起使用。类似的，1 兆欧探头应在 1 兆

欧输入电阻的示波器上使用。

在使用衰减器探头时，这种一对一电阻匹配会出现例

外。例如，用于 50 欧姆环境的 10X 探头将有 500 欧姆

的输入电阻，用于 1 兆欧环境的 10X 探头将有 10 兆欧

的输入电阻。(衰减器探头如10X 探头也称为分路器探头

和复用器探头。这些探头乘以示波器的测量范围，其通

过衰减或除以示波器提供的输入信号来实现这一点。)

除电阻匹配外，探头电容还应与示波器的额定输入电容

相匹配。通常情况下，这一电容匹配可以通过调节探头

的补偿网络来实现。但是，只有在示波器的额定输入电

容落在探头的补偿范围内时，才有可能实现这一点。因

此，探头具有不同的补偿范围，以满足不同示波器输入

要求的情况并不少见。

示波器制造商已经大大简化了探头与示波器的匹配问

题。示波器制造商作为完整系统审慎地设计探头和示波

器。结果，一直可以通过使用示波器制造商指定的标准

探头，来实现探头与示波器的最佳匹配。使用制造商指

定探头之外的任何其它探头，都可能会使测量性能达到

最佳水平。

仅探头与示波器匹配要求一项，就导致了市场上出现大

量的基本探头。然后，必需使用不同的探头满足不同的

测量需求，又明显提高了探头数量。其最基本的差异在

于被测的电压范围。毫伏、伏特和千伏测量一般要求具

有不同衰减系数(1X, 10X, 100X)的探头。

图 2.2. 单端信号参考接地(a)，而差分信号则是两条信号线或

两个测试点之差(b)。

单端信号

差分信号
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此外，许多情况下信号电压是差分电压。也就是说，信

号存在于两个点或两条线中，这两个点或两个信号都没

有处于接地或公共电位(参见图 2.2)。这种差分信号在

电话语音电路、计算机磁盘读通道和多相电路十分常

见。测量这些信号也要求另一种探头，称为差分探头。

还有许多情况，特别是在电源应用中，电流或多或少地

与电压相关。传感电流、而不是电压的另一类探头可以

最好地满足这些应用需求。

电流探头和差分探头只是提供的众多不同探头中的两种

特定探头。本章其余部分介绍了部分比较常见的探头类

型及其特别优势。

不同探头类型及其优势
在讨论各种常见探头类型前，必需知道类型经常会有重

叠。当然，电压探头仅传感电压，但电压探头可以是无

源探头，也可以是有源探头。类似的，差分探头是特定

类型的电压探头，差分探头也可以是有源探头或无源探

头。在相应的地方，我们将指出这些重叠关系。

无源电压探头

无源探头由导线和连接器制成，在需要补偿或衰减时，

还包括电阻器和电容器。探头中没有有源器件(晶体管

或放大器)，因此不需为探头供电。

由于相对简单，无源探头一般是最坚固、最经济的探

头。它们使用简便，也是使用最广泛的探头。但是，不

要被使用简单或结构简单所愚弄，优质无源探头很少有

设计简单的！

无源电压探头为不同电压范围提供了各种衰减系数 -

1X, 10X和100X。在这些无源探头中，10X无源电压探

头是最常用的探头，也是通常作为示波器标准附件提供

的探头类型。

对信号幅度是1V峰峰值或更低的应用，1X探头可能要

比较合适，甚至是必不可少的。在低幅度和中等幅度信

号混合(几十毫伏到几十伏)的应用中，可切换1X/10X探

头要方便得多。但要记住，可切换 1X/10X 探头在本质

上是一个产品中的两个不同探头，不仅其衰减系数不

同，而且其带宽、上升时间和阻抗(R和C)特点也不同。

结果，这些探头不能与示波器的输入完全匹配，不能提

供标准 10X 探头实现的最优性能。

大多数无源探头是为用于通用示波器而设计的，因此其

带宽范围一般在小于100 MHz到500 MHz或更高的带

宽之间。

但是，有一种特定类型的无源探头提供了高得多的带

宽，其称为 50 欧姆探头、Zo 探头和分压器探头。这些

探头是为用于 50 欧姆环境中而设计的，这些环境一般

是高速设备检定、微波通信和时域反射计(TDR)。这些

应用使用的典型 50 欧姆探头拥有几千赫兹的带宽和

100 皮秒或更快的上升时间。

有源电压探头

有源探头包含或依赖有源器件操作，如晶体管。最常见

的情况下，有源器件是场效应晶体管(FET)。

FET输入的优势是，它提供了非常低的输入电容，一般

为几皮法拉，最低不到1皮法拉。这种超低电容可以实

现用户希望的多种效应。

首先，低电容值 C 相当于高电容电抗值 Xc。可以从下

面的 Xc 公式中看出这一点：

Xc
=

1
2πfC
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由于电容电抗是探头的主要输入阻抗要素，因此低电容

会在更宽的频段上导致高输入阻抗。结果，有源FET探

头的规定带宽一般在 500 MHz- 几 GHz 之间。

除带宽更高外，有源FET探头的高输入阻抗允许在阻抗

未知的测试点上进行测量，而负荷效应的风险要低得

多。另外，由于低电容降低了地线影响，可以使用更长

的地线。但最重要的是，FET 探头提供的负荷非常低，

因此它们可以用于给无源探头带来严重负荷的高阻抗电

路上。

由于这些积极优势，包括 DC- 几 GHz 的带宽，您可能

要问：为什么还要使用无源探头呢？

答案是有源FET探头没有无源探头的电压范围。有源探

头的线性动态范围一般在±0.6 V到±10 V之间。另外

它们可以耐受的最大电压最低可以在±40 V (DC + 峰

值AC)。换句话说，其不能象无源探头一样测量从几毫

伏到几十伏的电源，在因疏忽而探测较高的电压时，可

能会损坏有源探头。静电放电甚至也会损坏有源探头。

图 2.4. 可以使用双通道示波器(a)测量差分信号，最好使用差

分探头(b)。

图 2.3.部分差分信号源实例。

磁盘读取头
运算

放大器

差分探头

但是，FET 探头的高带宽是一个重大优势，其线性电压

范围涵盖了许多典型的半导体电压。因此，有源FET探

头通常用于低电平应用，包括快速逻辑系列，如 ECL、

GaAs 等等。

差分探头

差分信号是互相参考、而不是参考接地的信号。图 2.3

说明了这些信号的多个实例，包括集电极负荷电阻器中

形成的信号、磁盘驱动器读通道信号、多相电源系统和

信号在本质上“漂浮”在接地之上的各种其它情况。

可以以两种基本方式探测和测量差分信号。图 2.4 说明

了这两种方法。

如图 2.4 所示，使用两只探头进行两项单端测量是一种

常用方法。通常情况下，它也是进行差分测量时最不希

望使用的方法。但是，之所以这一方法十分常用，是因

为双通道示波器带有两只探头。测量到地的信号(单端)

及使用示波器的数学运算函数从其它通道中减去一条通

道(通道 A 信号减通道 B)，这似乎是获得差分信号的优

秀解决方案。在信号是低频信号、拥有足够幅度、能够

超过任何担心的噪声的情况下，都可以采用这种解决方

案。
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把两个单端测量组合在一起有多个潜在问题。其中一个

问题是沿着每只探头直到每条示波器通道有两条单独的

长信号通路。这两条通路之间的任何延迟差都会导致两

个信号发生时间偏移。在高速信号上，这个偏移会导致

计算的差分信号中发生明显幅度和定时误差。为使这种

误差达到最小，应使用匹配的探头。

单端测量的另一个问题是它们不能提供足够的共模噪声

抑制。许多低电平信号如磁盘读通道信号以差分方式传

输和处理，以利用共模噪声抑制功能。共模噪声是附近

时钟线在两条信号线上导致的噪声，或荧光等外部来源

发出的噪声。在差分系统中，一般从差分信号中去掉这

种共模噪声。成功实现这种功能称为共模抑制比

(CMRR)。

由于通道差异，随着频率提高，单端测量的 CMRR 性

能会迅速下降到令人失望的水平。如果信号源保持共模

抑制比，这会导致信号表现的噪声超过实际水平。

另一方面，差分探头使用差分放大器减去两个信号，从

而可以使用一条示波器通道测量一个差分信号 (图 2.

4b)。这可以在更宽的频率范围内提供明显高得多的

CMRR性能。此外，电路缩微技术的发展允许差分放大

器移动到实际探头头部。在最新的差分探头中，如泰克

P6247 中，这可以实现 1 MHz 时 60 dB (1000:1)到 1

GHz 时 30 dB (32:1)的 CMRR 性能。随着磁盘驱动器

读/写速率达到和超过100 MHz大关，这类带宽/CMRR

性能正变得日益必不可少。

高压探头

“高压”是相对概念。在半导体行业中视为高压，在电

源行业中实际上没有任何意义。但从探头角度看，我们

可以把高压定义为超过典型的通用 10X 无源探头可以

安全处理的电压的任何电压。

一般来说，通用无源探头的最大电压在400 - 500 V左

右(DC + 峰值AC)。另一方面，高压探头的最大额定电

压可以高达 20,000 V。这一探头的实例如图 2.5 所示。

安全对高压探头和测量尤其重要。为适应这一点，许多

高压探头的电缆要比普通电缆长。典型电缆长度是 10

英尺。把示波器放在安全保护箱外部或安全保护罩后面

通常就已经足够了。另外，在需要从高压电源中进一步

去掉示波器操作的情况下，还可以选择 25 英尺电缆。

图2.5. 高压探头提供了75 MHz的带宽，可以测量高达20 kV

的 DC 电压及高达 40 kV 的脉冲。
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电流探头

流经导线的电流会导致在导线周围形成电磁通量场。当

前探头是为传感这个通量场的场强而设计的，并把它转

换成相应的电压，以使用示波器进行测量。这允许使用

示波器查看和分析电流波形。在与示波器的电压测量功

能结合使用时，电流探头还允许进行各种功率测量。根

据示波器的波形数学运算功能，这些测量可以包括瞬时

功率、真实功率、表现功率和相位。

示波器的电流探头基本上分成两类：即AC 电流探头和

AC/DC 电流探头，AC 电流探头通常是无源探头，AC/

DC电流探头通常是有源探头。这两种类型都采用相同

的变压器动作原理，感应导线中的交流(AC)。

对变压器动作，必须先有交流流经导线。这个交流导致

根据电流流动的幅度和方向构建和拆除通量场。在这个

场中放一个线圈时，如图 2.6 所示，变动的通量场会通

过简单的变压器操作，在线圈中引起电压。

这种变压器操作是 AC 电流探头的基础。AC 电流探头

头部实际上是一个线圈，它根据高精度规范缠在磁芯

上。当这只探头头部保持在指定方向及接近承载AC电

流的导线时，探头会输出一个线性电压，这一电压与导

线中电压的比例是已知的。这种与电流有关的电压可以

在示波器上显示为电流标度的波形。

AC电流探头的带宽取决于探头线圈的设计和其它因素。

带宽可以高达几 GHz。但是，100 MHz 以下带宽比较

常见。

图2.6.在线圈上感应电压，线圈放在承载交流(AC)的导线周围

变动的通量场中。

通量场

感应的电压

AC 电
流

    
    

  导
线

在任何情况下，AC 电流探头还有一个低频截止点，这

包括直流(DC)，因为直流不会引起变化的通量场，因此

不会引起变压器动作。另外在非常接近DC的频率上，如

0.01 Hz，通量场不可能变化得足够快，能够实现可以

感知的变压器动作。但是，它最终会达到低频，使得变

压器动作足以在探头带宽范围内产生可以衡量的输出。

根据探头线圈的设计，带宽的低频一端再次可能会低达

0.5 Hz 或高达 1.2 kHz。

对起始带宽在DC附近的探头，可以在探头设计中增加

霍尔效应设备，检测 DC。其结果是得到带宽从 DC 开

始、扩展到规定频率上限 3 dB 点的 AC/DC 探头。这类

探头至少要求一个电源，来偏置DC传感使用的霍尔效

应设备。根据探头设计，还可能会要求电流探头放大器，

以组合和定标 AC 和 DC 电平，为在示波器上观察信号

提供单一的输出波形。
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必需记住，从本质上看，电流探头的工作方式类似于紧

密耦合的变压器。图 2.7 说明了这一概念，其中包括基

本变压器公式。对标准操作，传感的电流导线是一圈线

圈(N1)。来自这个单线圈的电流会转换成与线圈比率成

比例(N2/N1)的多线圈(N2)探头输出电压。同时，探头

的阻抗作为串联插入阻抗转换回到导线上。这种插入阻

抗与频率相关，其1-MHz值一般位于30 - 500 MΩ的

范围内，具体视探头而定。在大多数情况下，电流探头

的插入阻抗很小，产生的负荷可以忽略不计。

通过使导线几次缠在探头上，如图2.8 所示，可以利用

变压器基础提高探头灵敏度。两圈可以使灵敏度提高两

倍，三圈可以使灵敏度提高三倍。但是，这会使插入阻

抗以增加的圈数的平方提高。

图 2.8 还说明了一种特定的探头类型，称为分芯探头。

这类探头的线圈放在“U”形芯上，”U”形芯带有一铁

素体滑块，滑块盖住“U”形顶部。这类探头的优点在

于，铁素体滑块可以收缩，使得探头能够方便地卡到测

量电流的导线上。在测量完成时，滑块可以收缩，探头

可以移到其它导线上。

探头还带有实芯电流变压器。这些变压器完全绕在被测

导线上。结果，必须断开被测导线，把导线穿过变压器，

然后重新把导线连接到电路上，才能安装这些变压器。

实芯探头的主要优势是它们体积非常小，提供了非常快

的频响，可以测量快速、低幅度电流脉冲和 AC 信号。

到目前为止，分芯电流探头是最常用的探头类型，其分

为AC型和AC/DC型，并有各种每格电流显示范围，具

体视安培秒乘积而定。

安培秒乘积定义了任何电流探头线性操作的最大极限。

对电流脉冲，这一乘积定义为平均电流幅度乘以脉宽。

在超过安培秒乘积时，探头线圈的芯材会变得饱和。由

于饱和的芯不能处理更多的电流感应的通量，因此在电

变压器公式
电压，v: v2/v1=N2/N1

电流，i: i2/i1=N1/N2

阻抗，Z: Z1=(N1/N2)2Z2

功率，P: P2=P1

图 2.7. 通过 AC 变压器动作，一圈承载电流的导线(N1)会在

AC 探头的线圈(N2)中感应电流，在探头端子(Rterm)中导致

与电流成比例的电流。

铁氧体芯

1 圈               n 圈

图 2.8. 分芯 AC 电流探头实例。在探头上把导线绕 n 圈可以

使有效的灵敏度提高 n 倍。
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通过被感应的导线传送很高的直流，也会导致磁芯饱

和。为处理磁芯饱和及有效扩展电流测量范围，某些有

源电流探头提供了抵偿电流。通过传感被测导线中的电

流电平，然后通过探头输回一个相等但相反的电流，可

以设定抵偿电流。通过减去相反电流的现象，可以调节

抵偿电流，以防止磁芯饱和。

由于从几毫安到几千安、从 DC 到 MHz 的广泛的电流

测量需求，相应地可供选择的电流探头也非常广泛。为

某个应用选择电流探头在很多方面与选择电压探头类

似。电流处理功能、灵敏度范围、插入阻抗、连接能力

和带宽 / 上升时间限制是某些关键选择指标。此外，在

频率提高时，电流处理功能额定值必须下降，不得超过

探头规定的安培秒乘积。

逻辑探头

由于各种原因，数字系统可能会发生问题。尽管逻辑分

析仪是识别和隔离发生的故障的主要工具，但逻辑故障

的实际成因通常是由于数字波形的模拟特点导致的。脉

宽抖动、脉冲幅度畸变和普通的老式模拟噪声和串扰都

可能会引起数字问题。

分析数字波形的模拟特点要求使用示波器。但是，为隔

离确切的成因，数字设计人员通常需要查看在具体逻辑

条件下发生的特定数据脉冲。这要求逻辑触发功能，其

更典型的是逻辑分析仪的逻辑触发功能，而不是示波器

的逻辑触发功能。通过使用字识别器触发探头，如图2.

9所示，可以在大多数示波器中增加这种逻辑触发功能。

图 2.9 中所示的特定探头是为 TTL 和兼容 TTL 的逻辑而

设计的。它可以提供最多17个数据通道探头(16个数据

位加判定器)，同时兼容同步操作和异步操作。通过手动

设置探头头部的微型开关，可以把识别的触发字编程到

探头中。在识别匹配字时，探头会输出一个 Hi (1)触发

脉冲，可以用来触发示波器采集相关数据波形或事件。

图2.10所示的探头提供了两个8通道适配夹。每条通道

末端有一个探头尖端，带有隐藏式接地，简化与被测器

件的连接。每个适配夹第一条通道上的同轴电缆的颜色

为蓝色，容易识别。公共接地采用自动推进式连接器，可

以简便地创建定制接地，连接到方形引脚上，然后可以

使用适配器连接探头头部，与探头尖端齐平延长探头接

地，然后可以连接到头部。这些探头提供了杰出的电气

特点及最小的电容负荷。

图2.9. 字识别器探头。这些探头允许使用示波器在特定逻辑条

件下分析特定数据波形。 图2.10. 为探测小型设备而设计的探测站实例，如混合电路和

IC。

流输入和电压输出之间不再成恒定的比例。其结果，波

形峰值基本上会在超过安培秒乘积的区域中“被削掉”。
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光接口探头

随着基于光纤的通信技术的出现和推广，人们正日益需

要查看和分析光接口波形。业内已经研制出各种专用光

接口系统分析仪，以满足通信系统检修和分析的需求。

但是，在光接口器件开发检验过程中，人们对通用光接

口波形测量和分析的需求也在不断扩大。光接口探头允

许在示波器上查看光接口信号，满足了这一不断扩大的

需求。

光接口探头是一种光电转换器。在光接口一侧，必须选

择符合特定光接口连接器和光纤类型或被测器件光接口

模式的探头。在电接口一侧，则应遵循标准的探头与示

波器匹配标准。

其它探头类型

除所有上述“相当标准”的探头类型外，还有各种专用

探头和探测系统，包括：
  环境探头，这是为在非常广泛的温度范围内工作而设

计的。

图2.11. 为探测形状小的器件设计的探测站实例，如混合电路

和 IC。

图 2.12. 在这个三相马达驱动装置中，所有点都在接地之上，

因此必需进行浮动测量。

到三相马达

AC
线路

隔离
驱动器

隔离
驱动器

参考接地 控制电路
浮动

  温度探头，用来测量元器件的温度和其它产生热量的

项目。
  探测站和杆状臂(图2.11)，探测精细间距的设备，如

多芯片模块、混合电路和 IC。

浮动测量
浮动测量是在两点之间进行的测量，这两个点都没有处

在接地电位上。这听上去有点象前面差分探头中介绍的

差分测量，事实上确实如此。浮动测量就是一种差分测

量，实际上也可以使用差分探头进行浮动测量。

但是，一般说来，“浮动测量”使用时都会与功率系统

测量有关，如开关电源、马达驱动装置、镇流器、不间

断电源等等，其中两个测量点都不在接地(接地电位)

上，信号“公共”电位可能会从接地提升(浮动)到几百

伏。这些测量通常要求抑制高共模信号，以评估这些信

号上的低电平信号。外来接地电流也会在显示中增加噪

声，导致测量变得更加困难。

典型浮动测量情况如图 2.12 所示。在这个马达驱动系

统中，三相 AC 线路整流到高达 600 V 的浮动 DC 总线

中。参考接地的控制电路生成脉冲调制门驱动信号，通

过隔离的驱动装置传送到电桥晶体管，导致每个输出以

脉冲调制频率摆动整个总线电压。为精确测量门到发射

机的电压，要求抑制总线转换。此外，马达驱动装置紧

凑的设计、快速电流转换及接近旋转马达，都导致了严

酷的 EMI 环境。
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危险
为避开这种直接的接地短路，某些示波器用户一直

使用使示波器接地电路发生缺陷的不安全作法。这

允许示波器的地线浮动马达驱动装置电路，从而可

以进行差分测量。遗憾的是，这种作法还会使示波

器机箱以可能危及、甚至会电死示波器用户的电位

浮动。

“浮动”示波器不仅是一种不安全的作法，而且噪声

和其它效应通常会损害测量结果。如图2.14a所示，

这说明了浮动示波器测量马达驱动装置上其中一个

门到发射机的电压。图 2.14a 底部的轨迹是低侧门

发射机电压，顶部轨迹是高侧电压。注意，在这两

个轨迹上有着明显的振铃。这一振铃是由示波器机

箱到接地的大的寄生电容导致的。

图 2.14b 说明了同一测量的结果，但这次使用正确

接地的示波器进行，而且是通过探头隔离器进行的

测量。测量中不仅消除了振铃，而且测量要安全得

多，因为示波器不再浮动到接地电压之上。

图 2.14. 除危险外，与使用比较安全的探头隔离器方法

相比(b)，示波器浮动可能会导致测量结果中明显的振铃

(a)。图 2.13. 进行浮动测量的探头隔离实例。

示波器

寄生电容

接地

Xfmr 或光学隔离

此外，把示波器探头的地线连接到马达驱动电路的任何

部分，都会导致接地短路。

探头隔离装置只浮动探头，而不浮动示波器。这种探头

隔离可以通过变压器或光学耦合机制完成，如图2.13所

示。在本例中，与本应状态一样，示波器保持接地，差

分信号被施加到隔离的探头的尖端和参考引线。隔离装

置把差分信号发送到接收机，接收机生成参考地电平的

信号，这个信号与差分输入信号成比例。这样，探头隔

离装置几乎能够兼容任何仪器。

为满足不同需求，业内提供了各种类型的隔离装置，包

括多通道隔离装置，其提供了两条或两条以上的通道及

多条独立参考引线。此外，对隔离装置需要与仪器在物

理上隔开很长距离的应用(如 100 米以上)，还提供了基

于光纤的隔离装置。与差分探头一样，隔离装置的主要

选型指标是带宽和CMRR。此外，最大工作电压也是隔

离系统的一个主要指标。一般来说，最大工作电压为600

V RMS 或 850 V (DC+ 峰值 AC)。
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探头附件
大多数探头带有一套标准附件。这些附件通常包括连接

探头的地线夹、补偿调节工具及协助把探头连接到各个

测试点的一个或多只探头尖端附件。图 2.15 说明了典

型通用电压探头及其标准附件实例。

为特定应用领域(如探测表面封装设备)设计的探头可能

在标准附件包装中包括额外的探头尖端适配器。另外，

可以作为探头选件，提供各种专用附件。图 2.16 说明

了为用于小型探头而设计的多种探头尖端适配器类型。

必需知道，大多数探头附件，特别是探头尖端适配器，

是为与特定探头型号一起使用而设计的。我们建议不要

使用在不同探头制造商生产的探头型号之间倒换的适配

器，因为它可能会导致测试点连接不良，或损坏探头或

探头适配器。

在选择要购买的探头时，应考虑将要探测的电路类型及

使探测变得更快、更简便的任何适配器或附件。在许多

情况下，价格低廉的商用探头不允许选择适配器选件。

另一方面，通过示波器制造商获得的探头通常允许非常

广泛地选择根据特定需求调整探头的附件。图 2.17 说

明了其中一个实例，其中显示了为某类探头提供的各种

附件和选件。当然，这些附件和选件会因不同的探头类

型和型号而变化。

d. KlipChipTM - SOIC/COP 小型封装
-50-mil 中心引线间隔。

图 2.15. 带有标准附件的典型通用电压探头。

图2.16. 小型探头使用的探头头部适配器部分实例。这些适配

器可以明显容易得多地探测小型电路，通过提供信号完整性

高的探头测试单点连接，可以提高测量精度。

a. 信号-接地对-100-mil中心上
25-mil 方形针头。

b. SureFootTM - PQFP 和四元组封装
- JECEC 25-mil 中心引线间隔。
EIAJ 0.5 和 0.65-mm 中心引线间隔。

c.  小型 - 系统外壳中的电路板 -
100-mil中心上的25-mil方形针脚。
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图 2.17. 为 5-mm (微型)探头系统提供的各种附件实例。其它探头系列拥有不同的附件，具体取决于该系列探头面向的应用。

不成比例

探头头部系统                                            探头接地系统
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探头选型指南

前几章介绍了示波器探头的各个方面，包括探头工作方

式、各种探头类型及其对测量的影响。大部分内容把重

点放在探头连接到测试点时发生的情况。

在本章中，我们的重点转向信号源及怎样把其属性转换

成相应探头选型指标。

与以前一样，我们的目标是选择能够最好地向示

波器表示信号的探头。但是，还不止于此。示波器

提出了某些要求，在选择探头的过程中，必须考虑

这些要求。

本章考察了各种选型要求，我们首先介绍信号源提出的

要求。

选择适当的探头
由于广泛的示波器测量应用和需求，市场上可供选择的

示波器探头很多，因此探头选择过程很容易引起混淆。

为减少大量的混淆及缩小选择过程，应一直遵守示波器

制造商的探头建议，这一点非常重要，因为不同的示波

器是为不同的带宽、上升时间、灵敏度和输入阻抗考虑

因素而设计的。全面利用示波器的测量功能要求探头要

与示波器的设计考虑因素相匹配。

此外，探头选择过程应考虑测量需求。您要测量哪些项

目？是电压？电流？还是光信号？通过选择适合信号类

型的探头，可以更快地获得直接测量结果。

另外，要考虑测量的信号幅度。它们是否位于示波器的

动态范围内？如果不是，必需选择可以调节动态范围的

探头。一般来说，这通过使用10X或更高的探头进行衰

减来实现。

要保证探头尖端上的带宽或上升时间应超过计划测量的

信号频率或上升时间。要记住，非正弦曲线信号具有重

要的频率成分或谐波，其可能会在很大程度上超过信号

的基础频率。例如，为全面包括100 MHz方波的第5个

谐波，您需要探头尖端上的带宽为 500 MHz 的测量系

统。类似的，示波器系统的上升时间应该比计划测量的

信号上升时间快 3-5 倍。

另外，应一直考虑探头可能导致的信号负荷。尽量使用

高电阻、低电容探头。对大多数应用，带有20 pF 或更

低电容的 10 M?探头应为信号源负荷提供充足的保证。

但是，对某些高速数字电路，您可能需要转向有源探头

提供较低的尖端电容。

最后记住在进行测量前，必须能够把探头连接到电路

上。这可能要求选择时专门考虑探头头部规格和探头尖

端适配器，以简单方便地连接电路。
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了解信号源
在选择探头时要考虑四个基本信号源问题，即信号类

型、信号频率成分、信号源阻抗和测试点的物理属性。

下面讨论了每个问题。

信号类型

探头选择的第一步是评估要探测的信号类型。为此，可

以把信号划分为：
  电压信号
  电流信号
  逻辑信号
  其它信号

温度
振动

声音等

图 3.1. 根据被测信号类型划分的探头种类。

信号类型

电流                                     电压                                     逻辑                                    其它

电流探头                                   电压探头                                  逻辑探头                                    传感器

有源                  无源 有源                  无源 有源 有源                  无源

差分
高灵敏度
高阻抗

分压器
高阻抗
高压
差分

逻辑触发器

字识别器

逻辑分析仪

光接口

电压信号是电子器件测量中最经常遇到的信号类型，也

正因如此，电压传感探头是最常用的示波器探头类型。

此外，应该指出，由于示波器在输入上要求电压信号，因

此其它类型的示波器探头在本质上是把传感到的现象转

换成相应电压信号的传感器。一个常见实例是电流探

头，它把电流信号转换成电压信号，以便在示波器查看

信号。

逻辑信号实际上是特殊类型的电压信号。可以使用标准

电压探头查看逻辑信号，但更常见的情况是必需查看特

定的逻辑事件。通过把逻辑探头设置成在发生规定的逻

辑组合后触发到示波器的信号，可以实现这种功能。

这允许在示波器显示屏上查看特定的逻辑事件。
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除电压信号、电流信号和逻辑信号外，可能还有用户关

心的许多其它信号类型，如光源、机械源、热源、声源

和其它来源发出的信号。可以使用各种变频器把这些信

号转换成相应的电压信号，以在示波器上进行显示和测

量。在完成这种转换时，变频器成为信号源，以选择探

头，把变频器信号传送到示波器上。

图3.1根据要测量的信号类型以图形方式对探头进行了

分类。注意，在每一类下面，都有各种探头子类，额外

的信号属性及示波器要求进一步决定了这些探头子类。

信号频率成分

不管是什么类型，所有信号都有频率成分。DC 信号的

频率为 0 Hz，纯正弦曲线拥有单一的频率，这一频率

是正弦曲线周期的倒数。所有其它信号都包含多个频

率，频率值取决于信号波形。例如，对称方波的基础频

率(fo)是方波周期的倒数，另外还有其它谐波频率，这

些谐波频率是基础频率的奇数倍(3fo, 5fo, 7fo, ...)。基础

频率是波形的基础，谐波频率与基础频率相结合，增加

了结构细节，如波形转换和拐角。

为使探头把信号传送到示波器、同时保持足够的信号保

真度，探头必须拥有足够的带宽，以最小的干扰传送信

号的主要频率成分。在方波和其它周期信号中，这一般

意味着探头带宽必需比信号的基础频率高3-5倍。这可

以传送基础频率和前几个谐波，而不会不适当地衰减其

相对幅度。另外还将传送较高的谐波，但衰减数量会提

高，因为这些更高的谐波超过了探头的 3-dB 带宽点。

但是，由于至少在一定程度上仍存在更高的谐波，因此

它们仍在一定程度上会影响波形的结构。

限制带宽的主要影响是降低信号幅度。信号的基础频率

越接近探头的3-dB带宽，探头输出上看到的整体信号

幅度越低。在 3-dB 点上，幅度下降 30%。此外，由于

带宽滚降，扩展到探头带宽之上的信号谐波或其它频率

成分会经历更高程度的衰减。在较高的频率成分上衰减

程度较高，可以通过锐角变圆及快速波形转换变慢看出

这一点(参见图 3.2)。

图3.2. 在信号的主要频率成分超过测量系统带宽时(a)，它们

会经历较高程度的衰减。结果，通过磨圆拐角和拉长转换，波

形细节会丢失(b)。

限制带宽
的方波

测量系统带宽

3-dB 带宽

信号频率
成分

频率

理想
方波



www.tektronix.com.cn/accessories     29

探头 ABC

还应该指出，探头尖端电容也限制着信号转换的上升时

间。但是，这与信号源阻抗和信号源负荷有关，我们在

后面将对此展开讨论。

信号源阻抗

讨论信号源阻抗阻抗可以提炼为下面几个要点 *1：

1. 探头的阻抗与信号源阻抗相结合，产生新的信号负荷

阻抗，其在一定程度上会影响信号幅度和信号上升

时间。

2. 在探头阻抗明显高于信号源阻抗时，探头对信号幅度

的影响可以忽略不计。

3. 探头尖端电容也称为输入电容，影响着信号的上升时

间展宽。这是由于把探头的输入电容从 10% 提高到

90% 所需的时间导致的，其公式如下：

tr = 2.2 x Rsource x Cprobe

从上面几点中，可以明显看出最好选择高阻抗、低电容

探头，以最大限度降低信号源的探头负荷。此外，通过

在可能的地方选择低阻抗信号测试点，可以进一步降低

探头负荷的影响。

物理连接考虑因素

信号测试点的位置和形状也是探头选择的主要考虑因

素。其是否足够，刚好把探头接触到测试点上、在示波

器上观察信号？还是必需使探头连接测试点，以监测信

号，同时进行各种电路调节？对前一种情况，适合采用

针式探头尖端；而对后一种情况，则要求某类可收缩的

挂钩探头尖端。

*1 如需与信号源阻抗及其与探头阻抗交互的影响有关的更详细的

   信息，请参阅“通过不同探头满足不同需求”一章。

测试点的规格也影响着探头选择。标准规格的探头和附

件特别适合探测连接器针脚、电阻器引线和背板。但为

了探测表面封装电路，我们推荐使用带有为表面封装应

用专门设计的附件的小型探头。

目标是选择最适合特定应用的探头规格、形状和附件，

从而可以迅速、简便、牢固地把探头连接到测试点上，以

可靠地进行测量。

了解示波器

示波器问题对探头选型的影响与信号源问题一样重要。

如果探头与示波器不匹配，将损害探头的示波器一端信

号保真度。

带宽和上升时间

必需认识到，示波器及其探头是作为一个测量系统一起

工作的。因此，使用的示波器带宽和上升时间指标应大

于等于使用的探头指标，使其足以检查信号。

一般来说，探头和示波器之间的带宽和上升时间交互非

常复杂。由于这种复杂性，大多数示波器制造商对为用

于特定示波器的特定探头型号中的探头尖端指定了示波

器带宽和上升时间。为保证为计划检查的信号提供足够

的示波器系统带宽和上升时间，最好遵循示波器制造商

的探头建议。

输入电阻和电容

所有示波器都有输入电阻和输入电容。为最大限度地传

送信号，示波器的输入电阻和电容必须与探头输出的电

阻和电容相匹配，具体关系如下：

RscopeCscope = RscopeCprobe = 最优信号传送能力
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更具体地说，50 欧姆示波器输入要求 50 欧姆探头，1

兆欧示波器输入要求 1 兆欧探头。在使用适当的 50 欧

姆适配器时，1 兆欧示波器也可以与 50 欧姆探头一起

使用。

探头与示波器电容也必须匹配，这通过选择为用于特定

示波器型号而设计的探头选型实现。此外，许多探头都

具有补偿调节功能，通过补偿微小的电容变化，可以精

确地实现匹配。在探头连接到示波器上时，应该完成的

第一件事是调节探头的补偿功能 (参见第一章中的“补

偿”)。探头与示波器未能正确匹配(包括通过选择适当

的探头及进行适当的补偿调节)，可能会导致明显的测

量误差。

灵敏度

示波器的垂直灵敏度范围决定着信号幅度测量的整体动

态范围。例如，垂直显示范围为 10 格、灵敏度范围在

1 mV/ 格 - 10 V/ 格之间的示波器的实际垂直动态范围

大约是 0.1 mV - 100 V。如果计划测量的各种信号幅

度范围在 0.05 mV - 150 V 之间，那么这一示波器的

动态范围在低端和高端都达不到要求。但是，通过为要

处理的各种信号选择适当的探头，可以弥补这一缺点。

对高幅度信号，通过使用衰减器探头，可以向上扩展示

波器的动态范围。例如，10X探头把示波器的灵敏度范

围有效地向上移十，这一示波器的灵敏度范围将是 1

mV/ 格 -100 V/ 格。这不仅为 150V 信号提供足够的范

围，而且还提供了 1000V 的顶级示波器显示范围。但

是，在把任何探头连接到信号之前，一定要保证信号不

会超过探头的最大电压功能。

入门手册

注意

一直要观察探头的最大规定电压功能。把探头连接

到超过其功能的电压上，可能会导致人身伤害及设

备损坏。

对低幅度信号，通过使用探头放大器系统，可以把示波

器范围扩展到较低的灵敏度上。这一般是差分放大器，

如可以提供 10 µV/ 格的灵敏度。

这些探头放大器系统专用程度高，是为了与特定的示波

器型号匹配而设计的。结果，在选择示波器时一定要检

查制造商为差分探头系统推荐的附件，以满足小信号应

用要求。

注意
差分探头系统通常包含灵敏的器件，过压可能会损

坏这些器件，包括静电放电。为避免损坏探头系统，

一直应遵循制造商的建议，并遵守所有注意事项。
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读数功能

大多数现代示波器在屏幕上提供了垂直灵敏度和水平灵

敏度设置(伏/格和秒/格)的读数。这些示波器通常还提

供了探头传感和读数处理功能，从而读数可以正确跟踪

使用的探头类型。例如，如果使用10X探头，通过以10X

系数调节垂直读数，示波器应大体反映灵敏度。如果使

用电流探头，垂直读数将从伏 / 格变为安培 / 格，以体

现正确的度量单位。

为利用这些读数功能，应使用兼容示波器读数系统的探

头。也应该遵循制造商与特定示波器一起使用探头的建

议。这对新型示波器尤其重要，其可能具有许多通用探

头或商用探头没有全面支持的高级读数功能。

选择适当的探头

从前面讨论的信号源和示波器问题中可以明显看出，如

果没有一定的帮助，选择适当的探头是一个非常麻烦的

过程。事实上，由于并没有一直指定某些关键选择标准，

如探头上升时间和示波器输入电容，在某些情况下选择

过程可能会变成猜测性的工作。

为避免猜测性的工作，最好选择在推荐附件清单中包括

可以广泛选择探头的适配器。另外，在遇到新的测量要

求时，一定要与示波器制造商核对新推出的、可能扩展

示波器功能的探头。

最后，记住对任何给定应用，实际上并没有“合适的”探

头选型，而只有“合适的”示波器 / 探头组合选项，它

们首先取决于界定的信号测量要求，包括：

  信号类型(电压, 电流, 光接口等等)
  信号频率成分(带宽问题)
  信号上升时间
  信号源阻抗(电阻和电容)
  信号幅度 (最大值, 最小值)
  测试点形状(带引线的器件, 表面封装等)

通过考虑上述问题及填写具体的应用信息，可以指定能

够满足所有应用需求的示波器和各种兼容探头。



32     www.tektronix.com.cn/accessories

入门手册

图4.1. 在测试点 (TP)上测量的信号可以通过信号源和相关的

负荷阻抗表示 (a)。探测测试点在信号源负荷上增加了探头和

示波器阻抗，导致测量系统吸收部分电流 (b)。

图 4.2. 信号源阻抗越高，探测导致的负荷越大。在这种情况

下，所有阻抗都相等，探测导致测试点上的信号幅度下降了

30% 以上。

示波器和探头 示波器和探头

探头对测量的影响

为获得信号的示波器显示，必须把信号的某个部分转

换成示波器的输入电路，如图4.1所示，其中测试点(TP)

后面的电路使用信号源 Es 和相关电路阻抗 Zs1 和 Zs2 表

示，这是 Es 上的正常负荷。在示波器连接到测试点上

时，探头阻抗 Zp 和示波器输入阻抗 Zi 成为信号源上负

荷的一部分。

根据阻抗的相对值，在测试点中增加探头和示波

器导致各种负荷效应。

本章详细讨论了负荷效应及其它探测效应。

信号源阻抗的影响

信号源阻抗的值可能会明显影响探头负荷的净效应。例

如，在信号源阻抗低时，很难注意得到典型高阻抗10X

探头的负荷效应。这是因为与低阻抗并联增加的高阻抗

不会明显改变总阻抗。
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但是，在更高的信号源阻抗时，情况发生明显变化。例

如，考虑一下图 4.1中的信号源阻抗具有相同的值，且

该值等于探头阻抗和示波器阻抗总和，如图 4.2 所示。

对相等的 Z 值，在没有把探头和示波器连接到测试点

时，信号源负荷是 2Z (参见图 4.2a)。这导致在未探测

的测试点上产生了0.5ES的信号幅度。但是，在连接探

头和示波器时(图 4.2b)，信号源上的总负荷变成 1.5Z，

测试点上的信号幅度降低到未探测值的 2/3。

在后一种情况下，可以采取两种方法，降低探测对阻抗

负荷的影响。一种方法是使用阻抗更高的探头。另一种

方法是在阻抗较低的测试点的电路中其它地方探测信

号。例如，阴极、发射机和信号源的阻抗通常要低于金

属盘、集电极或加蔽线。

电容负荷

随着信号频率或转换速率提高，阻抗的电容成分变成主

要因素。结果，电容负荷成为主要问题。特别是电容负

荷会影响快速转换波形上的上升时间和下降时间及波形

中高频成分的幅度。

对上升时间的影响

为说明电容负荷，让我们考虑一下上升时间非常快的脉

冲发生器，如图 4.3所示，其中理想发生器输出上的脉

冲的上升时间为零(tr = 0)。但是，信号源阻抗负荷相关

的电阻和电容改变了这个零上升时间。

RC 积分网络一直产生 2.2RC 的 10 - 90% 上升时间。

这从电容器的通用时间常数曲线中推导得出。取值2.2

是 C 通过R 充电，把脉冲幅度从10% 提高到 90% 所需

的 RC 时间。

在图4.3的情况下，50欧姆和20 pF的信号源阻抗导致

2.2 ns的脉冲上升时间。这个2.2RC值是脉冲可以拥有

的最快上升时间。

在探测脉冲发生器的输出时，探头的输入电容和电阻加

到脉冲发生器的值中，如图4.4所示，其中增加了10兆

欧和 11 pF 的典型探头。由于探头 10 兆欧电阻要远远

图 4.3. 脉冲发生器的上升时间取决于其 RC 负荷。

图4.4. 探头增加的电容提高了RC值，同时提高了测得的上升

时间。

信号源 输入 R 和 C

大于发生器的 50欧姆电阻，因此探头的电阻可以忽略

不计。但是，探头的电容与负荷电容大体持平，直接增

加得到 31 pF 的负荷电容。这提高了 2.2RC 的值，导

致测得的上升时间提高到 3.4 ns，而探测前的上升时

间为 2.2 ns。
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通过使用探头规定电容与已知或估算源电容之比，可以

估计探头尖端电容对上升时间的影响。使用图4.4中的

值，可以估算上升时间的百分比变化如下：

C 探头尖端 /C1 x 100%=11 pF/20 pF x 100%= 55%

从上面可以清楚地看出，探头选择、尤其是探头电容的

选择会影响上升时间测量。对无源探头，一般来说，衰

减比率越大，头部电容越低。从表 4.1 中可以看出这一

点，其中介绍了各种无源探头的部分探头电容实例。

探头 衰减 头部电容

P6101B 1X 100 pF

P6109B 10X 13 pF

P5100 100X 2.75 pF

表 4.1. 探头尖端电容。

在需要较小的头部电容时，应使用有源 FET 输入探头。

根据具体的有源探头模型，可以提供小于等于 1 pF 的

头部电容。

对幅度和相位的影响

除影响上升时间外，电容负荷还影响着波形中高频成分

的幅度和相位。对此要记住，所有波形都是由正弦曲线

成分构成的。50 MHz方波拥有超过100 MHz的有效谐

波成分。所以不仅要考虑波形基础频率上的负荷效应，

而且要考虑超过基础频率几倍的频率上的负荷效应。

负荷取决于探头尖端上的总阻抗。这称为 Zp，Zp 由电

阻成分Rp和电抗成分Xp组成。电抗成分主要是电容，但

在探头中可以设计电感单元，以部分偏移电容负荷。

一般来说，Zp会随着频率提高而下降。大多数探头仪器

手册会编制探头 Rp 数据，文档中包括显示Zp 与频率的

关系曲线。图 4.5 是普通有源探头的实例。注意，1 兆

欧阻抗幅度固定在接近100 kHz。这通过认真设计探头

的相关电阻单元、电容单元和电感单元实现。

图 4.6 说明了探头曲线的另一个实例。在这种情况下，

显示了典型10兆欧无源探头的Rp和Xp与频率关系。虚

线(Xp)说明了电容电抗随频率变化。注意，Xp 在 DC上

开始下降，但 Rp 直到 100 kHz 时才开始明显滚降。通

过认真设计相关R、C和L单元，再次可以偏移总负荷。

如果没有得到探头的阻抗曲线，可以使用下述公式估算

最坏情况下的负荷：

Xp = 1/2πfC

其中：

Xp = 电容电抗

f = 频率

C = 探头尖端电容

图 4.5. 有源探头典型的输入阻抗随频率变化。

幅度

相位

频率(MHz)
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图 4.6. 典型 10 兆欧无源探头的 Xp 和 Rp 与频率关系。

频率(MHz)
图 4.7. 带宽定义为响应曲线中幅度下降 -3 dB 的频率。

图 4.8. 额定带宽下降曲线。

例如，头部电容为 11 pF 的标准无源 10 兆欧探头的电

容电抗(Xp)在 50 MHz 时大约为 290 欧姆。根据信号源

阻抗，这种负荷可能会给信号幅度带来很大影响(通过

简单的分路器动作)，其甚至可能会影响被探测的电路

操作。

带宽考虑因素
带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问

题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率，使

用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。

从测量系统角度看，实际问题是探头头部的带宽。制造

商通常对某些示波器 /探头组合指定探头头部带宽。但

情况并不是一直如此。结果，您应该知道示波器和探头

的主要带宽问题，包括各个示波器和探头的带宽及综合

在一起的带宽。

示波器带宽

带宽定义为幅度与频率图上测量系统比参考电平低 3

dB 的点，如图 4.7 所示，这说明了表明 3 dB 点的响应

曲线。

必需指出，测量系统在额定带宽上的幅度低 3 dB。这

意味着您可以预计带宽极限上的频率，幅度测量会有

30% 的误差。

通常情况下，用户不会以全部带宽极限使用示波器。但

是，如果幅度精度至关重要，应准备相应地降低示波器

的额定带宽。

例如，考虑一下图 4.8 中所示的带宽滚降的扩展图。这

个图中的水平标度说明了获得好于 30% 的幅度精度所

需的额定值下降系数。如果没有额定值下降系数(系数为

1.0)，100 MHz 示波器在 100 MHz 的幅度误差将高达

30%。如果您希望幅度测量落在 3% 范围内，这台示波

器的带宽必须以0.3系数下降至30 MHz。在频率超过30

MHz 时，幅度误差将超过 3%。

上面的实例指明了示波器选型的整体经验法则。对 3%

以内的幅度测量，应选择指定带宽比测量的最高频率波

形高 3-5 倍的示波器。

R
p

和
X

p 
(欧

姆
)
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在上升时间或下降时间是主要指标时，可以使用下述公

式把示波器的带宽(BW)指标转换成上升时间指标：

Tr ≈ 0.35/BW

或为方便起见：

Tr (ns) ≈ 350/BW (MHz)

与带宽一样，应该选择上升时间比预计测量的最快上升

时间快3-5倍的示波器。(应该指出，上面的带宽到上升

时间转换假设示波器的响应为高斯滚降。大多数示波器

是为高斯滚降的响应而设计的。)

探头带宽

与其它电路一样，所有示波器都有带宽极限。此外，与

示波器一样，探头的性能一般取决于带宽。因此，带宽

为100 MHz的示波器在100 MHz点上的幅度响应低于

3 dB。

类似的，探头带宽也可以用示波器使用的同一公式表示

(Tr ? 0.35/BW)。此外，对有源探头，可以使用下述公

式组合示波器和探头上升时间，获得近似的探头 /示波

器系统的上升时间：

Trsystem2 ≈ Trprobe2 + Trscope2

对无源探头，这一关系比较复杂，不应使用上面的公

式。

图 4.9. 对三种不同探头的上升时间的影响：(a) 400 MHz, 10X 探头；(b) 100 MHz, 10X 探头；(c) 10 MHz, 1X 探头。所有测量

都使用同一台 400 MHz 示波器完成。

一般来说，探头带宽应一直等于或超过将使用的示波器

的带宽。如果使用的探头带宽太低，会限制示波器实现

全部测量功能。图 4.9 进一步说明了这一点，其中显示

了使用三种不同带宽的探头测量的同一脉冲跳变。

如图 4.9a 所示，第一个测量是使用匹配的 400 MHz 示

波器和探头组合进行。使用的探头是10兆欧电阻和14.1

pF 电容的 10X 探头。注意，测得的脉冲上升时间是 4.

63 ns。这很好地落在400 MHz示波器/探头组合的875

ps 上升时间范围内。

现在看一下使用同一示波器、使用10X, 100 MHz 探头

测量同一脉冲时发生的情况，如图 4.9b 所示，现在测

得的上升时间是 5.97 ns。这比以前测得的 4.63 ns 提

高了近 30%！

根据预期，在使用带宽较低的探头时，观察到的脉冲上

升时间会变得更长。极端实例如图 4.9c 所示，其中在

同一脉冲上使用 1X, 10 MHz 探头。这里，上升时间已

经从原来的 4.63 ns 下降到 27 ns。

图4.9得到的一个主要结论是：并不是任何探头都能做

到这一点！

为实现任何示波器的最大性能，也是花钱购买的性能，

一定要使用制造商推荐的探头。
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到探头尖端的带宽

一般来说，根据制造商的下述规范和建议应能够解决探

头带宽及得到的探头 / 示波器系统带宽。例如，泰克规

定了探头在规定极限内工作的带宽。这些极限包括整体

畸变、上升时间和扫描带宽。

另外，在与兼容的示波器使用时，泰克探头把示波器的

带宽扩展到探头尖端。例如，在与兼容的 100 MHz 示

波器使用时，泰克 100 MHz 探头在探头尖端上提供了

100 MHz 的性能(-3 dB)。

图 4.10 中的等效电路说明了为检验到探头尖端的带宽

而使用的业内公认的测试设置。测试信号源指定的信号

源阻抗为 50欧姆，端接在50欧姆电阻中，导致等效的

25 欧姆源端子阻抗。此外，探头必须使用探头头部到

BNC 适配器或同等设备连接到信号源上。探头连接的

后一种要求保证了最短的接地通路。

在使用上面介绍的测试设置时，100 MHz示波器/探头

组合应导致观察到的上升时间≤3.5 ns。根据前面讨论

的带宽 / 上升时间关系(Tr ≈ 0.35/BW)，这一 3.5 ns 上

升时间与100 MHz带宽对应。对包括标准配套探头的通

用示波器，大多数制造商承诺、并在探头尖端上提供了

宣称的示波器带宽。

但是，要记住探头尖端上的带宽取决于图4.10中的测试

方法。由于实际环境信号很少是从 25 欧姆信号源发出

的，因此在实际环境中预计响应和带宽都要在一定程度

上低于最优水平，在测量更高的阻抗电路尤其如此。

地线影响

在进行参考接地的测量时，必需有两条到被测电路或被

测器件的连接。一条连接通过探头完成，探头传感被测

的其它参数的电压。另一条必需的连接是通过示波器返

回接地，连回到被测电路上。为完成测量电流通路，必

需实现接地回路。

在被测电路和示波器插入同一个电源插座电路中时，电

力电路的公共电位提供了一条接地回路。通过电源接地

的这条信号回路一般是间接的，长度很长。结果，不能

象干净的低电感接地回路那样依赖这条信号回路。

一般来说，在进行任何类型的示波器测量时，应使用最

短的接地路径。最终的接地系统是一个在线 ECB (蚀刻

电路板)到探头头部适配器，如图 4.11 所示。ECB 适配

器允许把探头尖端直接插入电路测试点中，适配器的外

桶应与探头头部的接地环形成直接的、短的接地接触。

对关键幅度和定时测量，建议电路板设计中对已建立的

测试点包括 ECB/ 探头头部适配器。这不仅清楚地表明

测试点位置，而且保证了可以最好地连接测试点，实现

最可靠的示波器测量。

图4.10. 测试到探头尖端的带宽使用的等效电路。对100 MHz

系统，显示的上升时间应该为 3.5 ns 或更快。

探头 示波器

显示的
≤ 3.5 ns
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遗憾的是，ECB/ 探头头部适配器并不能适用于许多通

用的测量环境。典型的测试方法是使用短地线夹到被测

电路中的接地点上，而不是使用适配器。这要方便得

多，因为您可以迅速在被测电路中点到点移动探头。此

外，大多数探头制造商与探头一起提供的短地线也为大

多数测量环境提供了足够的接地回路。

图 4.11. ECB 到探头头部适配器。

图 4.12.  连接到信号源上普通无源探头的等效电路。

地线

大约11 pF

但是，最好了解不正确的接地可能导致的问题。为了解

这一点，注意图 4.12 中所示的等效电路中有一个与地

线相关的电感(L)。这一地线电感会随着导线长度提高

而提高。

另外，注意地线 L 和 Cin 形成了一条串联谐振电路，其

中只有Rin用于阻尼。在这一串联谐振电路遇到脉冲时，

它会振铃。不仅会出现振铃，而且地线L过高会限制到

Cin 的电荷电路，从而限制脉冲的上升时间。

如果不使用数学公式，在被快速脉冲激励时，6 英寸地

线的11 pF无源探头会以140 MHz的频率振铃。在100

MHz示波器中，这个振铃要远远超过示波器的带宽，根

本就看不到。但在使用速度更快的示波器时，如 200

MHz，地线感应的振铃很好地落在示波器的带宽范围

内，在脉冲的显示屏中非常明显。
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如果在脉冲显示屏上看到振铃，应试着缩短地线的长

度。地线越短，电感越小，导致的振铃频率越高。如果

在脉冲显示屏上看到振铃频率变化，可以确定其与地线

有关。进一步缩短地线应能够把振铃的频率移动到示波

器的带宽之上，从而最大限度地降低其对测量的影响。

如果在改变地线长度时振铃没有变化，那么振铃可能会

感应到被测电路中。

图 4.13 进一步说明了地线感应的振铃。在图 4.13a 中，

使用了匹配的示波器 / 探头组合，来采集快速转换。使

用的地线是标准的6.5英寸探头接地夹，它连接到测试

点附近的公共电位上。

在图 4.13b 中，采集了相同的脉冲转换。但这次我们使

用28英寸地线夹延长了探头的标准地线。例如，可以使

用这一延长的地线，而不必每次在大型系统中探测不同

的点时都移动地线夹。遗憾的是，这种作法加长了接地

环路，可以导致严重的振铃，如图 4.13b 所示。

图 4.13c 说明了延长接地环路的其它变通方案的结果。

在这种情况下，根本没有连接探头的地线，而是从示波

器机箱共用的电路敷设了一条28英寸夹线。这产生了一

条不同的、但明显更长的接地环路，得到频率更低的振

铃，如图 4.13c 所示。

从图4.13中的实例可以看出，接地方法明显对测量质量

有着巨大的影响。具体地说，探头地线必需尽可能短、尽

可能直。

图 4.13. 地线长度和放置可能会明显影响测量。

a. 6.5 英寸接地夹                                    b. 28 英寸探头接地夹                                 c. 到示波器机箱的 28 英寸夹
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怎样处理探测影响

从上面的实例和讨论中我们可以看出，信号源阻抗、探

头和示波器构成了一个互动系统。为实现最优的测量结

果，必需尽可能地使示波器 /探头对信号源的影响达到

最小。

整体规则如下：

 一直根据示波器制造商的建议使示波器和探头相匹

配。

 保证示波器 / 探头对要测量的信号拥有足够的带宽或

上升时间功能。一般来说，应该选择上升时间指标比

计划测量的最快上升时间快3-5倍的示波器/探头组

合。

 要使探头地线尽可能短、尽可能直。接地环路过高可

能会导致脉冲上发生振铃。

 选择在测量功能及与测试点机械连接上最能满足应用

需求的探头。

最后，要了解探头负荷可能给被探测电路造成的影响。

在许多情况下，通过选择探头，可以控制或最大限度地

降低负荷。

下面概括了要知道的部分探头负荷考虑因素：

无源探头

1X 无源探头的电阻一般低于 10X 无源探头，其电容一

般高于10X无源探头。结果，1X探头更容易导致负荷，

在可能的地方，在通用探测中应使用 10X 探头。

分压器(Zo)探头

这些探头的头部电容非常低，但电阻负荷相对较高。它

们一般用于 50 欧姆环境中要求阻抗匹配的应用中。但

是，由于其非常高的带宽 / 上升时间功能，分压器探头

通常用于其它高速定时测量环境中。对幅度测量，应考

虑探头输入电阻低的影响。

偏置补偿探头

偏移补偿探头是一种特殊类型的分压器探头，可以在探

头尖端上提供可变的偏移电压。这些探头用来探测高速

ECL 电路，其中电阻负荷可能会扰乱电路的工作点。

有源探头

有源探头可以同时实现两种优势，即超低电阻负荷及超

低头部电容。其缺点在于，有源探头的动态范围一般较

低。但是，如果测量落在有源探头的范围内，在许多情

况下有源探头都是最佳之选。
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图 5.2. 过分补偿探头导致的畸变。

图 5.1. 相对于 100% 脉冲高度测量畸变的实例。

了解探头指标

在前面几章中，我们已经讨论了大多数主要探头指标，

包括探头类型或探头对测量的影响。

本章汇总了所有主要探头指标参数，用户可以更

简便地进行参照。

下面按字母顺序列明了各个指标；并不是任何探头都适

用所有这些指标。例如，插入阻抗指标仅适用于电流探

头；其它指标(如带宽)则是通用指标，适用于所有探头。

畸变 (通用指标)

畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。

在实践中，在快速波形转换之间通常会立即发生畸变，

其表现为所谓的“振铃”。

畸变作为最终脉冲响应电平±百分比进行测量或指定

(参见图5.1)。这一指标可能还包括畸变的时间窗口，例

如：

在前 30 ns 内，畸变不应超过峰峰值的± 3% 或 5%。

畸变

在脉冲测量上看到畸变过多时，在认为畸变是探头故障

来源时，一定要考虑所有可能的来源。例如，畸变实际

上是信号源的一部分吗？还是探头接地技术导致的？

观察到的畸变最常见的来源之一，是疏于检查及正确调

节电压探头的补偿功能。严重过度补偿的探头会在脉冲

边沿之后立即导致明显的峰值(参见图 5.2)。

精度 (通用指标)

对电压传感探头，精度一般是指探头对DC信号的衰减。

探头精度的计算和测量一般应包括示波器的输入电阻。

因此，只有在与拥有假设输入电阻的示波器一起使用探

头时，探头精度指标才是正确的或适用的。精度指标实

例如下：

在 3% 范围内 10X (对 1 兆欧± 2% 的示波器输入)
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对电流传感探头，精度指标是指电流到电压转换的精

度。这取决于电流变压器线圈比及端接电阻的值和精

度。使用专用放大器的电流探头的输出在安培/ 格中直

接校准，精度指标用电流/ 格设定值百分比的衰减器精

度指定。

安培秒乘积 (电流探头)
对电流探头，安培秒乘积规定了电流变压器磁芯的能量

处理功能。如果平均电流和脉宽的乘积超过额定安培秒

乘积，磁芯会饱和。这种磁芯饱和会导致在饱和过程中

发生的波形部分被削掉或被抑制。如果没有超过安培秒

乘积，那么探头的信号电压输出将呈线性，并保证测量

精度。

衰减系数 (通用指标)

所有探头都有一个衰减系数，某些探头可能会有可以选

择的衰减系数。典型的衰减系数是 1X、10X 和 100X。

衰减系数是探头使信号幅度下降的程度。1X 探头不会

降低或衰减信号，而10X探头则会把信号降低到探头尖

端幅度的 1/10。探头衰减系数允许扩展示波器的测量

范围。例如，100X 探头允许测量幅度高出 100 倍的信

号。

1X、10X、100X 这些名称源于以前示波器不会自动传

感探头衰减及相应地调节标度系数。例如，10X名称提

醒您所有幅度测量结果都需要乘以 10。当前示波器上

的读数系统自动传感探头衰减系数，并相应地调节标度

系数读数。

电压探头衰减系数使用电阻电压分路器技术实现。结

果，探头的衰减系数越高，输入电阻一般也越高。另外，

分路器效应会分隔探头电容，衰减系数越高，有效表示

的探头头部电容越低。

带宽 (通用指标)

所有探头都有带宽。10 MHz 探头有 10 MHz 的带宽，

100 MHz 探头有 100 MHz 的带宽。探头的带宽是指探

头响应导致输出幅度下降到70.7% ( 3 dB)的频率，如

图 5.3 所示。

还应指出，某些探头还有低频带宽限制。例如，这适用

于 AC 电流探头。由于其设计，AC 电流探头不能传送

DC或低频信号，因此，必须使用两个值指定其带宽，一

个值用于低频，一个值用于高频。

对示波器测量，真正担心的问题是示波器和探头的综合

总带宽。这种系统性能最终决定着测量功能。遗憾的

是，把探头连接到示波器上会导致带宽性能出现一定程

图5.3. 带宽是正弦波的幅度下降70.7% ( 3 dB)的响应曲线

中的频率。
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度的下降。例如，结合使用 100 MHz 通用探头和 100

MHz示波器时，会导致测量系统的带宽性能略低于100

MHz。为避免整体系统带宽性能不确定性，泰克指定了

无源电压探头，以在与指定的示波器型号使用时在探头

尖端上提供规定的测量系统带宽。

在选择示波器和示波器探头时，要认识到带宽在许多方

面影响着测量精度。

在幅度测量中，随着正弦波频率接近带宽极限，正弦波

的幅度会变得日益衰减。在带宽极限上，正弦波的幅度

会作为实际幅度的70.7%进行测量。因此，为实现最大

的幅度测量精度，必需选择带宽比计划测量的最高频率

波形高几倍的示波器和探头。

这同样适用于测量波形上升时间和下降时间。波形转换

(如脉冲和方波边沿)是由高频成分组成的。带宽极限使

这些高频成分发生衰减，导致显示的转换慢于实际转换

速度。为精确地测量上升时间和下降时间，使用的测量

系统必需使用拥有充足的带宽，可以保持构成波形上升

时间和下降时间的高频率。最常见的情况下，这使用测

量系统的上升时间指明，上升时间一般应该比要测量的

上升时间快 4-5 倍。

电容 (通用指标)

一般来说，探头电容指标是指探头尖端上的电容。这是

探头在被测电路测试点或被测器件上的电容。探头尖端

电容非常重要，因为它影响着测量脉冲的方式。低头部

电容最大限度地降低了进行上升时间测量的误差。此

外，如果脉冲的时长低于探头 RC 时间常数的五倍，会

影响脉冲的幅度。

探头还对示波器输入表示电容，这只探头电容应与示波

器电容相匹配。对 10X 和 100X 探头，这一电容称为补

偿范围，它不同于头部电容。对探头匹配，示波器的输

入电容应位于探头的补偿范围内。

CMRR (差分探头)

共模抑制比(CMRR)是指差分探头在差分测量中抑制两

个测试点共用的任何信号的能力。这是差分探头和放大

器的一个关键指标，其公式为：

CMRR = |Ad/Ac|

其中：

Ad = 差分信号的电压增益。

Ac = 共模信号的电压增益。

在理想情况下，Ad 应该很大，而Ac则应该等于0，因此

CMRR无穷大。在实践中，10,000:1的CMRR已经被看

作非常好了。这意味着将抑制 5 V 的共模输入信号，使

其在输出上显示为 0.5 毫伏。这种抑制对存在噪声时测

量差分信号非常重要。

由于 CMRR 随着频率提高而下降，因此指定 CMRR 的

频率与 CMRR 值一样重要。在高频上 CMRR 高的差分

探头要好于在低频上相同 CMRR 的差分探头。
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衰退时间常数 (电流探头)
衰退时间常数指标表明了电流探头支持脉冲的能力。这

一时间常数是次级电感(探头线圈)除以端接电阻。衰退

时间常数有时称为探头 L/R 比。L/R 比越大，在幅度没

有明显衰退或下落的情况下可以表示的电流脉冲越长。

L/R 比越小，在脉冲实际完成前，将看到长时间的脉冲

衰落到零。

直流(电流探头)
直流降低了电流探头线圈磁芯的导磁率。导磁率下降导

致线圈电感和L/R时间常数下降，进而会降低低频的耦

合性能，及导致低频电流测量响应丢失。某些 AC电流

探头提供了电流抵偿选项，这些选项可以清空DC的效

应。

频率电流额定值下降 (电流探头)
电流探头指标应包括幅度与频率额定值下降关系曲线，

这一曲线把磁芯饱和与提高的频率关联起来。频率提高

对磁芯饱和的影响在于，当波形频率或幅度提高时，平

均电流为零安培的波形幅度峰值会被削掉。

插入阻抗(电流探头)

插入阻抗是从电流探头的线圈(二级)转换到被测的携带

电流的导线(the primary)中的阻抗。一般来说，电流探

头反射的阻抗值可以位于几毫欧范围内，对阻抗为 25

欧姆及以上的电路影响不大。

输入电容 (通用指标)

探头尖端上测量的探头电容。

输入电阻 (通用指标)

探头的输入电阻是在零赫兹(DC)时探头置于测试点上

的阻抗。

最大额定输入电流 (电流探头)

最大额定输入电流探头可以接受、同时仍能实现规定性

能的总电流(DC 加峰值 AC)。在 AC 电流测量中，必须

根据频率降低峰到峰额定值，以计算最大总输入电流。

最大额定峰值脉冲电流(电流探头)

不应超过这一额定值，它考虑了磁芯饱和及可能损坏设

备的次级电压积累。最大额定峰值脉冲电流通常规定为

安培秒乘积。

最大额定电压(通用指标)

应避免接近探头最大额定值的电压。最大额定电压取决

于探头机身或测量点上探头器件的额定击穿电压。

传播延迟 (通用指标)

每只探头都提供随信号频率变化的部分数量很小的时延

或相位位移。传播延迟是探头器件及信号通过这些器件

从探头尖端传送到示波器连接器所需时间的函数。
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通常情况下，最明显的位移是由探头电缆导致的。例

如，42英寸的专用探头电缆段拥有5 ns的信号延迟。对

1 MHz 信号，5 ns 延迟会导致相位位移两度。电缆越

长，导致的相应信号延迟越长。

通常只有在两个以上的波形之间进行比较测量时，传播

延迟才会成为问题。例如，在测量两个波形之间的时间

差时，应使用匹配的探头采集波形，以使得每个信号通

过探头时经历相同的传播延迟。

另一个实例是组合使用电压探头和电流探头进行功率测

量。由于电压探头和电流探头采用的结构明显不同，因

此它们的传播延迟也不同。这些延迟是否影响功率测

量，取决于被测波形的频率。对 Hz 信号和 kHz 信号，

延迟差异一般并不明显。但对 MHz 信号，延迟差异会

产生明显的影响。

上升时间 (通用指标)

探头对步进函数10 - 90%的响应，表明了探头可以从

头部到示波器输入传送的快速测量转换。为在脉冲上精

确地测量上升时间和下降时间，测量系统的上升时间

(示波器和探头之和)应比要测量的快速测试转换快3-5

倍。

正切噪声 (有源探头)

正切噪声是在有源探头中指定探头生成的噪声的一种方

法。正切噪声系数大约是 RMS 噪声的两倍。

温度范围 (通用指标)

由于感应到线圈磁屏蔽层中的能量导致的加热效应，电

流探头有一个最大工作温度。温度提高会导致损耗提

高。因此，电流探头有一个最大幅度与频率额定值下降

关系曲线。

衰减器电压探头(即 10X, 100X 等)可能会因温度变化而

导致精度变化。

门限电压(逻辑探头)

逻辑探头测量和分析信号的方式不同于其它示波器探

头。逻辑探头不测量模拟细节，而是检测逻辑门限电平。

在您使用逻辑探头把混合信号示波器连接到数字电路上

时，您只关心信号的逻辑状态。这时只有两种关心的逻

辑电平。在输入超出门限电压(Vth)时，电平称为“高”或

“1”；相反，低于 Vth 的电平为“低”或“0”。在对输入

采样时，混合信号示波器会存储一个“1”或一个“0”，

具体视相对于电压门限的信号电平而定。

逻辑探头能够一次捕获大量的信号，正是这一点使其不

同于其它示波器探头。这些数字采集探头连接到被测器

件，在探头内部补偿器上，输入电压与门限电压(Vth)对

比，判断信号的逻辑状态(1还是0)。门限值由用户设置，

从 TTL 电平到 CMOS、ECL 及用户自定义门限。
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高级探测技术

前面几章已经介绍了与示汉器探头及其使用有关的所有

基本信息。对大多数测量环境，只要注意下述基本问

题，与示波器一起提供的标准探头就已经足够了：
  带宽 / 上升时间极限
  信号源负荷潜力
  探头补偿调节
  正确的探头接地

但是，最终您会遇到超越基本知识之上的某些探

测环境。

本章介绍了可能遇到的某些高级探测问题，先从我们的

老朋友—地线开始。

地线问题

由于很难确定及为测量确定一个真正的接地参考点，示

波器测量中仍需考虑地线问题。这种困难源于这样一个

事实，不管是探头上的地线还是电路中的地线都具有电

感，在信号频率提高时，会成为自己的电路。第一章中

已经讨论和说明了其中一个影响，即长地线导致脉冲上

出现振铃。除成为振铃和其它波形畸变的来源外，地线

还成为噪声的接收天线。

为防止地线问题，首先可以进行推测。应一直怀疑信号

显示器屏幕上观察到的任何噪声或畸变。噪声或畸变可

能是信号的一部分，也可能是测量过程导致的结果。下

面的讨论提供了相关信息和指南，可以确定畸变是不是

测量流程的一部分，如果是，怎样处理这个问题。

地线长度

任何探头地线都有一定的电感，地线越长，电感越大。

在与探头尖端电容和信号源电容相结合时，地线电感形

成一条谐振电路，在某些频率上导致振铃。

为观察接地不良导致的振铃或其它畸变，必须存在下面

两个条件：

1. 示波器系统带宽必须足够高，能够处理探头尖端上信

号的高频成分。

2. 探头尖端上的输入信号必须包含足够的高频信息(快

速上升时间)，由于接地不良会导致振铃或畸变。

图6.1说明了在满足上述两个条件时可以看到的振铃和

畸变实例。图 6.1 中所示的波形是使用 350 MHz 示波

器、同时使用6英寸地线的探头测量的。探头尖端上的

实际波形是一个步进波形，其上升时间为 1 ns。

这个 1 ns 的上升时间等于示波器的带宽(BW ≈ 0.35/

Tr)，拥有足够的高频成分，可以在探头的接地电路中引

起振铃。这个振铃信号与步进波形并联注入系统中，显

示为步进顶部的畸变，如图 6.1 所示。

图 6.1. 由于使用 6 英寸的探头地线(a)，快速步进(1 ns Tr)上

面发生了畸变。通过移动探头电缆或把手放在电缆上(b)，可

以改变这些畸变。
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图6.3. 通过ECB到探头尖端适配器采集的上升时间为1 ns的

步进波形。

图 6.2. ECB 到探头尖端适配器。

在使用相同的示波器和探头采集同一个步进波形时，得

到图6.1中的两个波形显示。但要注意，图6.1b中的畸

变与图 6.1a 相比略有不同。通过稍微重新确定探头电

缆位置，把一只手放在探头电缆部分，可以获得图6.1b

中看到的差异。重新确定电缆位置及在电缆附近放一只

手，导致探头接地电路的电容和高频端子特点发生小的

变化，进而改变了畸变。

探头地线可能会在快速转换的波形上导致畸变，意识到

这一点非常重要。同样还认识到，波形上看到的畸变可

能只是波形的一部分，而不是由于探头接地方法引起

的。为区分这两种情况，可以移动探头电缆。如果把手

放在探头上或移动电缆导致畸变发生变化，那么畸变是

由探头接地系统导致的。正确接地(端接)的探头对电缆

位置或接触根本不敏感。

为进一步说明上述观点，我们再次使用相同示波器和探

头采集相同的波形。只是这一次去掉了6英寸探头地线，

而通过安装 ECB 到探头尖端适配器来采集步进信号(参

见图6.2)。图6.3是得到的没有畸变的步进波形显示。去

掉了探头地线及在 ECB 到探头尖端适配器中直接端接

探头，几乎从波形显示中消除了所有畸变。显示图形现

在精确绘制了测试点上的步进波形。

从上面的实例中可以得出两个主要结论。首先在探测快

速信号时，地线应尽可能短。其次，通过设计产品测试

能力，产品设计人员可以保证更高效地维护和检修产

品，包括在必要的地方使用ECB到探头头部适配器，以

更好地控制测试环境，避免在安装或维护过程中错误地

调节产品电路。
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图 6.4. 无源探头与有源探头相比地线影响的实例。左面的三

条轨迹显示了在无源探头上使用 1/2 英寸、6 英寸和 12 英寸

地线时对波形的影响。右面的轨迹显示了使用同一条地线采

集的同一波形，但使用的是有源 FET 探头。

在没有安装 ECB 到探头尖端适配器的环境中需要测量

快速波形时，记住要使探头地线尽可能短。在许多情况

下，这可以使用内置接地头部的专用探头尖端适配器完

成。但也可以使用有源FET探头。由于高输入阻抗及极

低的头部电容(通常小于1 pF)，FET探头可以消除无源

探头遇到的许多地线问题，图6.4进一步说明了这一点。

地线噪声问题

噪声是可以在示波器波形显示器上显示的另一类信号失

真。与振铃和畸变一样，噪声可能实际上是探头尖端上

的信号的一部分，也可能是因为不正确的接地技术而导

致的信号。其区别在于，噪声一般来自外部来源，其外

观和监测的信号速度无关。换句话说，接地不良可能会

导致显示在任何速度的任何信号上的噪声。

通过探测技术可以在信号上表示噪声的主要机制有两

种。一种是接地环路噪声注入机制，另一种是通过探头

电缆或探头地线实现的电感捡拾机制。下面详细讨论了

这两种机制。

图 6.5. 在两个不同电源插座上，示波器、探头和测试电路完

整的接地电路或接地环路。

被测器件

电源

接地环路噪声注入

在示波器公共电位和测试电路电源线接地及探头地线和

电缆之间存在接地环路时，接地环路中不想要的电流流

动可能会导致在接地系统中注入噪声。正常情况下，所

有这些点为零伏，或应该为零伏，将不会有接地电流流

动。但是，如果示波器和测试电路位于不同的大楼系统

接地上，在一个大楼接地系统上可能会有小的电压差或

噪声(参见图 6.5)。结果导致的电流流动会在探头外部

电缆屏蔽层中形成电压下跌。这个噪声电压将注入到示

波器中，与探头尖端的信号形成串联。结果，可以看到

感兴趣的信号上叠加了噪声，或感兴趣的信号可能会叠

加在噪声上。

在接地环路噪声注入中，噪声通常是线路频率噪声 (50

或60 Hz)。但通常情况下，噪声可能会采用尖峰形式或

突发形式，这是大楼设备导致的，如空调、开关等。

可以采取各种措施，避免或最大限度地降低接地环路噪

声问题。第一种方法是对示波器和被测电路使用相同的

电源电路，以最大限度地降低接地环路。此外，探头及

其电缆应远离潜在的噪声源。特别是，不要把探头电缆

与设备电力电缆并排或交叉。
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如果一直存在接地环路噪声问题，可能需要通过下述方

法之一使接地环路短路：

1. 使用接地隔离监测仪。

2. 在测试电路或示波器上使用电源线隔离变压器。

3. 使用隔离放大器，把示波器探头与示波器隔开。

4. 使用差分探头进行测量 (抑制共模噪声)。

在任何情况下，都不应通过把安全三线接地系统发生缺

陷，来隔离示波器或测试电路。如果必需进行浮动测

量，应使用制造商认可的隔离变压器，最好使用为示波

器专门设计的接地隔离监测仪。

注意
为避免电击，在把探头连接到被测电路前，一直要

把探头连接到示波器或探头隔离器上。

感应的噪声

通过感应到探头电缆中，噪声可以进入公共接地系统，

特别是在使用带有长电缆的探头时。接近电源线或其它

承载电流的导线可能会在探头的外部电缆屏蔽层中引起

电流流动。通过大楼系统公共接地会形成电路。为最大

限度地降低这个潜在噪声来源，在可能时应使用电缆较

短的探头，同时一直要使探头电缆远离可能的干扰源。

噪声还可以直接感应到探头地线中，这是典型的探头地

线导致的结果，在连接到测试电路时，其表现为单圈环

路天线。这个地线天线特别容易受到逻辑电路或其它快

速变化的信号导致的电磁干扰影响。如果探头地线的位

置与被测电路板上的特定区域太近，如时钟线，地线可

能会捡拾信号，并与探头尖端上的信号混合在一起。

在信号的示波器显示屏上看到噪声时，问题是这个噪声

是作为探头尖端上信号的一部分发生的？还是感应到探

头地线中的？

为回答这个问题，可以试着移动探头地线。如果噪声信

号电平变化，那么噪声是感应到地线中的信号。

识别噪声来源的另一个非常有效的方法是把探头从电路

上断开，把探头地线夹到探头尖端上。然后沿着电路来

回移动这只探头头部 / 地线环路天线。这个环路天线将

捡拾电路中强烈辐射的噪声区域。图 6.6 说明了通过把

探头地线连接到探头尖端上进行搜索，可以在逻辑电路

板上找到有哪些噪声来源。

为最大限度地降低感应到探头接地中的噪声，应使地线

远离被测电路板上的噪声来源。此外，缩短地线可以降

低捡拾的噪声数量。

图6.6. 电路板在探头接地环路中感应的噪声实例 (探头头部在

接地夹上短路)。
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图 6.7. 一个差分放大器有两条信号线，这两条信号线以差分

方式连接参考接地的一个信号。

差模

共模

差分测量
从严格意义上讲，所有测量都是差分测量。对把探头连

接到信号点、把探头地线连接到电路接地上的标准示波

器测量，实际上是测量测试点和接地之间的信号差异。

从这个意义上讲，有两条信号线，即接地信号线和测试

信号线。

但在实践中，差分测量是指测量的两条信号线都在接地

之上。这要求使用某类差分放大器，以便能够以代数方

式把两条信号线 (双端信号源)加总到参考接地的一条信

号线中(单端信号)，然后再输入到示波器中，如图 6.7

所示。差分放大器可以是隶属于探测系统的专用放大

器，或如果示波器支持波形数学运算，可以在单独的示

波器通道上采集每个信号线，然后以代数方式对两条通

道求和。不管是两种情况，抑制共模信号都是差分测量

质量的重要因素。

了解差模信号和共模信号

理想的差分放大器会放大两个输入之间的“差分”信号

VDM，全面抑制两个输入任何公共的电压 VCM。其得

到一个输出电压，公式如下：

     Vo - Av (V+in - V-in)

其中：

Av = 放大器的增益

Vo = 参考接地输出信号

感兴趣的电压或差分信号称为差分电压或差模信号，其

表示为：

VDM

其中：

VDM = 上面公式中的 V+in 项－ V-in 项

注意共模电压 VCM 并不是上述公式的一部分，这是因

为理想的差分放大器会抑制所有共模成分，而不管其幅

度或频率是多少。

图 6.8 提供了使用差分放大器测量反相器电路中上方

MOSFET 设备的门驱动装置的实例。在 MOSFET 开关

时，源电压从正供电轨道摆到负供电轨道。变压器允许

门信号参考信号源。差分放大器允许示波器以足够的分

辨率测量真正的 VGS 信号(几伏摆幅)，如 2 V/ 格，同

时抑制接地信号源的几百伏转换。

图6.8. 用来测量反相器电桥中上方晶体管的门到源电压的差

分放大器。注意，在测量期间源电位变化了 350V。



www.tektronix.com.cn/accessories     51

探头 ABC

在实际环境中，差分放大器并不允抑制所有共模信号。

少量的共模电压会在输出中表现为错误信号，而不能从

希望的差分信号中把这种共模错误信号分开。

差分放大器能够最大限度地缩小不希望的共模信号的能

力，称为共模抑制比，或简写为CMRR。CMRR的真正

定义是“差模增益除以参考输入的共模增益”：

   CMRR = ADM/ACM

在评估时，可以在没有输入信号的情况下评估 CMRR

性能。然后，CMRR 会变成明显的 VDM，可以在共模

输入导致的输出上看到这个VDM。这可以用比率表示，

如 10,000:1，也可以用 dB 表示：

   dB = 20 log (ADM/ACM)

例如，10,000:1 的 CMRR 等于 80 dB。为查看其重要

意义，假设需要在音频功放器的输出阻尼电阻器中测量

电压，如图 6.9 所示。在全负荷下，通过阻尼器的电压

(VDM)应达到 35 mV，输出摆幅(VCM)为 80 Vp-p。使用

的差分放大器在1 kHz时的CMRR指标为10,000:1。在

使用1 kHz正弦波把放大器驱动到全功率时，千分之十

的共模信号将在差分放大器的输出上错误地显示为

VDM，其将是 80 V/10,000 或 8 mV。8 mV 的残余共模

信号在实际 35 mV 信号中代表着高达 22% 的误差!

必需指出，CMRR指标并不是一个绝对值。它没有指明

误差的极性或相位度数。因此，不能简单地从显示的波

形中减去误差。此外，CMRR一般在DC最高(最好)，随

着 VCM 频率提高，CMRR 会下降。某些差分放大器会

作为频率的函数绘制CMRR指标；其它差分放大器则只

在一些关键频率上提供 CMRR 规范。不管是哪种情况，

在比较差分放大器或探头时，都要保证CMRR比较处在

相同的频率上。

还要注意，CMRR指标假设共模成分是正弦曲线，而实

际情况通常并不是这样。例如，图 6.8 中的反相器的共

模信号是一个 30 kHz 方波。由于方波包含着频率远远

高于30 kHz 的能量，因此CMRR可能会要差于 30 kHz

点上指定的值。

在共模成分不是正弦曲线时，经验测试是确定CMRR误

差成分最快捷的方式(参见图 6.10)。暂时把输入引线连

接到信号源上。示波器现在只显示共模误差。现在可以

确定误差信号幅度是否明显。记住，并没有指定VCM和

VDM之间的相位差。因此，从差分测量结果中减去显示

的共模误差并不能准确地抵消误差项。

图 6.9. CMRR 为 10,000:1 的差分放大器的共模误差。

测得的电压可

以高达 42 mV

(22% 误差)
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图 6.10.  充分进行共模抑制的经验性测试。两个输入都从同

一点驱动。残余共模信号显示在输出上。这一测试不能抓住

差分信号源阻抗的影响。

图 6.10 所示的测试可以很好地确定实际测量环境中的

共模抑制误差程度。但是，有一种效应这种测试解决不

了。在两个输入都连接到同一点时，放大器看到的驱动

阻抗没有差异。这种情况产生了最好的CMRR性能，但

在差分放大器的两个输入从明显不同的信号源阻抗驱动

时，CMRR 将会劣化。

最大限度地降低差分测量误差

把差分放大器或探头连接到信号源上一般是最大的误差

来源。为保持输入匹配，两条通路应尽可能完全相同。

对两个输入，任何线缆的长度都应该相同。

如果对每条信号线使用单独的探头，那么它们应该采用

相同的型号和电缆长度。在使用大的共模电压测量低频

信号时，要避免使用衰减探头。在高增益上，之所以不

能使用衰减探头，因为不可能精确地平衡其衰减。在高

压或高频应用需要衰减时，应使用为差分应用专门设计

图6.11. 把两条输入线绞合在一起，环路面积非常小，从而可

以降低通过环路的场。任何感应的电压一般都位于通过差分

放大器抑制的 VCM 通路内。

的专用无源探头。这些探头拥有相应的功能，可以精确

地调整 DC 衰减和 AC 补偿。为实现最佳性能，应把一

套探头专用于每个特定的放大器，并使用探头自带的程

序校准该放大器。

单独的输入线缆会成为变压器线圈。穿过环路的任何

AC 磁场会对放大器输入表现为差分，完整地加总到输

出中！为最大限度地降低这种影响，常用方法是把+和

－输入电缆绞合在一个线对中。这降低了线路频率和其

它噪声捡拾。通过把输入导线绞合在一起，如图6.11所

示，任何感应的电压一般都会位于 VCM 通路中，并通

过差分放大器进行抑制。

通过把两条输入导线编码到一个铁素体芯上，可以改进

容易受到过高共模信号影响的高频测量。这衰减了两个

输入共用的高频信号。由于差分信号以两个方向穿过磁

芯，因此其不受任何影响。

大多数差分放大器的输入连接器是外壳接地的 BNC连

接器。在使用探头或同轴电缆输入连接时，一直有一个

怎样处理接地的问题。由于测量应用不同，因此并没有

一成不变的硬性规定。
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在测量低频率的低电平信号时，最好只在放大器一端连

接接地，而在输入端都不要连接。这为感应到屏蔽中的

任何电流提供了一条回路，但不会产生可能扰乱测量或

被测器件的接地环路。在较高的频率上，探头输入电容

及导线电感构成了可能会振铃的串联“谐振”电路。在

单端测量中，通过使用最短的地线，可以最大限度地降

低这种效应。这降低了电感，可以有效地提高谐振频

率，其可望超过放大器的带宽。差分测量在两只探头尖

端之间进行，测量中没有接地的概念。但是，如果振铃

是由于共模成分快速上升产生的，那么使用短地线可以

降低谐振电路中的电感，进而降低振铃成分。在某些情

况下，通过连接地线，也可以降低快速差分信号导致的

振铃，当共模信号源在高频上拥有非常低的到地阻抗

时，可以采用这种方法，即使用电容器避开振铃。否则，

连接地线可能会使情况变得更糟！如果发生这种情况，

应试着在输入端把探头一起接地，这可以降低通过屏蔽

的有效电感。

当然，把探头接地连接到电路上可能会产生接地环路。

在测量频率更高的信号时，这通常不会导致问题。在测

量高频率时，最好尝试有地线时及没有地线时进行测

量；然后使用提供最佳结果的设置。

在把探头地线连接到电路上时，记住要把它连接到接地

上！在使用差分放大器时，很容易会忘了接地连接在哪

里，因为差分放大器可以探测电路中的任何地方，而没

有损坏风险。

小信号测量

测量低幅度信号提出了一套独特的挑战。最主要的挑战

是噪声和足够的测量灵敏度问题。

图 6.12a 和图 6.12b. 通过信号平均(b)可以清洁有噪声的信号

(a)。

降低噪声

在测量几百毫伏以上的信号时可以忽略不计的环境噪

声，在测量几十毫伏以下的信号时不能再忽略不计。结

果，为降低测量系统捡拾的噪声，必需最大限度地减少

接地环路，并使地线尽可能短。在极限情况下，可能必

需使用电源线滤波器和屏蔽室，以对幅度非常低的信号

进行无噪声测量。

但是，在进入极端条件前，应考虑把信号平均作为解决

噪声问题的一种简单、经济的解决方案。如果试图测量

的信号是重复的，试图消除的噪声是随机的，信号平均

可以有效改善采集的信号的 SNR (信噪比)。图 6.12 说

明了其中一个实例。

信号平均是大多数数字存储示波器(DSO)标准配备的功

能。其工作方式是对多次采集的重复波形求和，然后从

多次采集中计算得出平均波形。由于随机噪声的长期平

均值为零，因此信号平均过程降低了重复信号上的随机

噪声。改进的程度用SNR表示。在理想情况下，信号平

均功能每两次平均的功率会使SNR改进3 dB。因此，平

均两次波形采集(21)可以使 SNR 改进 3 dB，平均四次

波形采集(22)可以使SNR改进6 dB，平均八次(23)可以

使 SNR 改进 9 dB，依此类推。
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提高测量灵敏度

示波器的测量灵敏度是其输入电路的函数。输入电路放

大或衰减输入信号，以便在示波器屏幕上以校准的幅度

显示信号。可以通过示波器的垂直灵敏度设置，选择显

示信号所需的放大或衰减量，垂直灵敏度设置以每格伏

数(V/div)进行调节。

为显示和测量小信号，示波器输入必须有足够增益或灵

敏度，至少要提高几格的信号显示高度。例如，为两格

高显示 20 mV 峰峰值信号，示波器要求 10 mV/ 格的垂

直灵敏度。同样为两格显示10 mV信号, 需要以更高的

灵敏度设置5 mV/格。注意，每格伏数设置低会导致灵

敏度高，反之亦然。

测量小信号除要求充足的示波器灵敏度外，还需要充足

的探头。一般来说，这不是大多数示波器作为标准附件

提供的普通探头。标准配套探头通常是10X探头，它以

系数 10 降低示波器灵敏度。换句话说，在使用 10X 探

头时，5 mV/格示波器设置会变成50 mV/格。结果，为

使示波器保持最高的信号测量灵敏度，必需使用非衰减

的 1X 探头。

但是，正如前几章讨论的那样，要注意 1X 无源探头的

带宽较低，输入阻抗较低，头部电容一般较高。因此您

要额外注意测量的小信号的带宽限制及探头可能导致的

信号源负荷。如果任何一项表明出现问题，那么较好的

方法是利用1X有源探头提供高得多的带宽和低得多的

负荷。

在小信号幅度低于示波器的灵敏度范围的情况下，必需

使用某种形式的前置放大技术。由于非常小的信号很容

易受到噪声影响，因此通常使用差分前置放大技术。差

分前置放大技术通过共模抑制，在一定程度上实现了抗

噪声能力，另外它可以放大小信号，从而使其落在示波

器的灵敏度范围内。

在使用为示波器设计的差分前置放大器时，可以实现

10 ?V/格等级的灵敏度。这些专门设计的前置放大器拥

有相应的功能，允许在最小 5 ?V 的信号上进行可用的

示波器测量，甚至可以在噪声高的环境中进行测量！

但要记住，全面利用差分放大器要求使用一套匹配的优

质无源探头。未能使用匹配的探头会损害差分前置放大

器的共模噪声抑制功能。

另外，在需要进行单端测量、而不是差分测量的情况

下，负信号探头可以连接到测试电路接地上。这在本质

上是在信号线和信号接地之间进行的一种差分测量。但

在这样做时，会丧失共模噪声抑制功能，因为信号线和

接地没有共同的噪声。

最后要注意，一直要遵守制造商推荐的连接和使用所有

探头和探头放大器的程序。特别是在使用有源探头时，

要特别注意可能会损坏对电压灵敏的探头器件的过压问

题。
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安全注意事项说明

应阅读下述安全注意事项，避免造成人身损害，防止损

坏测试设备或连接到测试设备上的任何产品。为避免可

能造成的损失，应仅根据制造商说明使用测试设备。

记住，所有电压和电流都具有潜在的危险，包括人

身伤害或损坏设备。

观察所有终端额定数据

  为避免火灾或电击危险，应观察产品上的所有额定值

和标志。在连接产品前，应查阅产品手册，以便获得

进一步的额定值信息。

  不要对任何端子应用超过该端子最大额定值的电位。

  仅把探头的地线连接到接地上。

注意：
对专门设计及规定用于浮动示波器应用中的示波器

(如泰克 THS700 系列电池供电的数字存储示波

器)，第二条线是公共线，而不是地线。在这种情

况下，应遵守制造商规定的可以连接的最大最大电

压规范。

  检查探头和测试设备说明书，观察任何额定值下降的

信息。例如，随着频率提高，最大输入电压额定值可

能会下降。

使用正确的接地程序

  探头通过示波器电源线的地线间接接地。为避免电击

危险，地线必须连接到接地上。在连接产品的输入或

输出端子前，要保证产品正确接地。

  不要试图使任何测试设备的电源线接地出现缺陷。

  仅把探头地线连接到接地上。

  把示波器与没有为这类操作专门设计和指定的接地上

隔开，或把地线连接到接地之外的任何其它项目上，

可能会导致示波器和探头的连接器、控制设备或其它

表面上出现危险电压。

注意：
这适用于大多数示波器，但有些示波器是为在浮动应

用中工作而设计的，如泰克THS700系列电池供电的

数字存储示波器。

正确连接和断开探头

  先把探头连接到示波器上。在把探头连接到任何测试

点之前，应使探头正确接地。

  探头地线只应连接到接地上。

  在从被测电路上断开探头时，先从电路中拔下探头尖

端，然后再断开地线。

  除探头尖端和探头连接器中心导线外，探头上可以接

触的所有金属 (包括接地夹) 都要连接到连接器外壳

上。
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避免暴露的电路

  避免手或身体任何其它部位接触暴露的电路或器件。

  探头尖端和地线夹的连接方式一定要保证其不会意外

碰上或碰到被测电路的其它部分。

在处理探头时避免 RF 熔固

  为避免 RF (射频)熔固，在导线连接到高于 RF 熔固

风险规定的电压和频率极限的信号源时(参见图 7.1

额定值下降曲线实例)，不要处理探头引线。

  在使用没有接地的探头和引线束测量信号时，一直存

在 RF 熔固的风险，其一般高于 300 V 和 1 MHz。

  如果必需在存在RF熔固危险的区域中使用探头，关

闭信号源的电源，然后再连接或断开探头引线。在电

路活动时，不要处理输入引线。

不要在没有保护盖的情况下使用测量设备

  在拆下任何保护盖或保护外壳时，不应再使用示波器

和探头。拆下保护盖、外壳、探头机身或连接器外壳

暴露出的导线或元器件可能会存在危险电压。

不要在潮湿的环境中使用测量设备

  为避免电击或损坏设备，不在要潮湿的环境中使用测

量设备。

不要爆炸性的空气中使用测量设备

  在爆炸性的空气中使用电气或电子设备可能会导致发

生爆炸。在使用或存放汽油、溶剂、乙醚、丙烷和其

它挥发性物质时，可能会产生爆炸性的空气。另外，

悬浮在空气中的某些细尘或粉末可能会产生爆炸性

空气。

不要在可能有问题时使用测量设备

  如果怀疑示波器或探头存在电子或物理问题，应由具

有相应资质的人员检查后，方能继续使用。

保持探头表面清洁干燥

  探头上的水汽、尘土和其它杂质会提供一条传导路

径。为保证测量的安全和精度，应保持探头表面清洁

干燥。

  仅应使用探头说明书规定的程序清洁探头。

不要把探头浸入液体中

  把探头浸入液体中可能会在内部器件之间提供一条传

导路径，或损坏或腐蚀内部器件或外部机壳和屏蔽。

  仅应使用探头说明书中规定的程序清洁探头。

图7.1. 额定值下降曲线实例。实际值和范围会随特定产品而

变化。
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词汇表

畸变(aberrations) - 偏离理想或标准波形的任何波形；

通常与波形或脉冲平坦的顶部和底部相关。信号可能会

有信号源的电路条件引起的畸变，测量系统也可能会在

信号上引起畸变。在涉及畸变的任何测量中，非常重要

的一点是确定畸变是信号的实际组成部分，还是测量流

程导致的结果。一般来说，以偏离平坦响应的百分比变

化量指定畸变。

有源探头(active probe) - 作为探头信号调节网络的一

部分，包含晶体管或其它有源设备的探头。

衰减(attenuation)－降低信号幅度的过程。

衰减器探头(attenuator probe)－ 通过衰减信号有效地

乘以示波器的标度系数的探头。例如，10X探头有效地

把示波器显示乘以系数 10。这些探头通过衰减到探头

尖端上的信号来实现倍乘；这样，通过10X探头可以把

100V 峰峰值信号衰减到 10V 峰峰值，然后通过把示波

器的标度系数乘以 10，这一信号将在示波器上显示为

100V 峰峰值信号。

带宽(bandwidth(BW))－ 网络或电路传送的、从中频功

率下降的幅度不超过 3-dB 的连续频带。

电容(capacitance)－ 存储电子电荷的一种电子现象。

共模抑制比(common-mode rejection ration (CMRR))

－差分探头在差分测量中抑制两个测试点共用的任何信

号的能力。这是差分探头和放大器的一个关键指标，其

公式为：

CMRR = |Ad/Ac|

其中：

Ad = 差分信号的电压增益。

Ac = 共模信号的电压增益。

电流探头(current probe)－传感导线中的电流及把传感

到的电流转换成相应的电压信号，以由示波器进行的测

量的一种设备。

额定值下降(derate) - 元器件或系统的额定值根据一个

或多个工作变量而下降；例如，幅度测量精度额定值可

能会根据被测信号的频率而下降。

差分探头(differential probe) － 使用差分放大器减去两

个信号、导致示波器的一条通道测量一个差分信号的探

头。

差分信号(differential signals)－ 相互参考、而不是参考

接地的信号。

分布式单元(distributed elements) (L, R, C)－ 分布在整

个导线长度上的电阻和电抗；与集总器件值相比，分布

式单元值一般较小。

场效应晶体管(field-effet transistor) (FET) － 控制电压

的设备，其中门终端上的电压控制着流经设备的电流数

量。

浮动测量(flotating measurements)－ 在两点之间进行的

测量，这两个点都没有处在接地电位上。

接地(grounding)－ 由于探头必须从信号源吸收一定的电

流，以进行测量，因此电流必须有一条返回通路。这条

返回通路由连接到电路接地或公共点的探头地线提供。



58     www.tektronix.com.cn/accessories

入门手册

霍尔效应(Hall Effect)－ 生成一个电位，这个电位与沿

着传导材料流动的电流及在使用磁场时以直角应用到电

流上的外部磁场垂直。

谐波(harmonics)－方波、锯齿波形和其它周期性非正

弦曲线波形都包含着频率成分，这些频率成分由波形的

基础频率(1/周期)及称为谐波频率、是基础频率整数倍

(1x, 2x, 3x, ...)的频率组成；波形第二个谐波的频率是

基础频率的两倍；第三个谐波频率是基础频率的三倍，

依此类推。

阻抗(impedance)－ 阻止或限制 AC 信号流动的过程。

阻抗用欧姆表示，由电阻成分(R)和电抗成分(X)组成，

其中电抗成分可以是电容(XC)，也可以是电感(XL)。阻

抗(Z)以复数形式表示：

     Z = R + jX

或用幅度和相位表示，其中幅度(M)是：

负荷(load)－置于信号源上的阻抗；开路处于“无负荷”

状态。

负荷(loading)－应用到电源上的负荷从电源中吸收电流

的过程。

低电容探头(low-capacitance probe)－具有超低输入电

容的无源探头。

MOSFET －金属氧化物半导体场效应晶体管，是两种

主要 FET 类型中的一种。

噪声(noise)－可以显示在示波器波形显示器上的一种信

号失真。

光接口探头(optical probe)－传感光功率，并转换成相

应电压信号，以通过示波器测量的一种设备。

无源探头(passive probe)－其网络仅由电阻单元(R)、

电感单元(L)或电容单元(C)组成的探头；没有包含任何

有源器件的探头。

相位(phase)－表达波形与时间有关的位置或相对于参

考点或波形的波形成分的一种方式。例如，根据定义，

余弦波的相位为零，正弦波与余弦波相比相位位移为

90 度。

相位 θ 是：

     θ= arctan(X/R)

电感(inductance)－电路的一种特点，其中电路本身或

相邻电路中的电流变化引起电动势。

抖动(jitter)－ 数字信号有效时点较理想时间位置的短期

变化。

线性相位(linear phase)－ 网络的一种特点，其中应用

的正弦波的相位随着正弦波频率提高而发生线性位移；

线性相位移动的网络会保持非正弦曲线波形中的相对相

位关系，这样在波形中没有与相位相关的失真。

探头(probe) - 测试点或信号源和示波器之间进行物理

和电子连接的设备。

探头功率(probe power) －从某种电源(示波器、探头放

大器或被测电路)提供给探头的功率。要求功率的探头

一般带有某种形式的有源电子器件，因此称为有源探

头。

时间参考

周期, T

零相位的

余弦波

周期T上的相位

是 360°

正弦波与余

弦波相比相

位位移 90°

位移, t 相位位移是 t/T

* 360° 或90°



www.tektronix.com.cn/accessories     59

探头 ABC

电抗(reactance)－通过根据信号频率限制电流流动、以

对AC信号作出反应的阻抗单元。电容器(C)使用下述公

式对 AC 信号表示电容电抗，其单位为欧姆：

XC = 1/2πfC

其中：

XC = 电容电抗，单位为欧姆

π = 3.14159...

f = 频率，单位为 Hz

C = 电容，单位为法拉

电感器(L)使用下述公式对AC信号表示电感电抗，其单

位为欧姆：

XL = 2πfL

其中：

XL = 电容电抗，单位为欧姆

π = 3.14159...

f = 频率，单位为 Hz

L = 电感，单位为亨利

读数(readout) －示波器屏幕上提供的字母数字信息，

提供了波形标度信息、测量结果或其它信息。

振铃(ringing)－ 电路谐振时导致的振荡；一般来说，在

脉冲上看到的阻尼正弦曲线变化称为振铃。

屏蔽(shielding)－ 在电路和外部噪声源之间放一个接地

传导材料层的作法，以使得屏蔽材料能够截获噪声信

号，并把这些信号从电路中传导出去。

信号平均(singal averaging)－对多次采集的重复波形进

行加总、并从多次采集中计算平均波形的过程。

信号保真度(signal fidelity)－探头尖端上发生的信号在示

波器输入进行重复。

单端信号(sing-ended signals)－ 参考接地的信号。

SNR(signal-to-noise ratio) (信噪比)－信号幅度与噪声

幅度之比，通常使用下述公式表示，单位为 dB：

SNR = 20 log (V 信号 /V 噪声)

电源(source) － 信号电压或电流的起始点或单元；另外

它也是 FET (场效应晶体管)中的单元之一。

信号源阻抗(source impedance) － 在向回查看电源时

看到的阻抗。

时域反射计(time domain refletometry)(TDR)－ 一种测

量技术，其中对传输通路应用快速脉冲，然后分析脉冲

反射，确定传输通路中不连续点(故障或不匹配)的位置

和类型。

轨迹 ID(trace ID)－ 在示波器上显示多条波形轨迹时，

轨迹 ID 功能可以识别来自某只探头或示波器通道的特

定波形轨迹。迅速按下探头上的轨迹ID按钮，会导致示

波器上相应的波形轨迹瞬时变化，其方式在一定程度上

与识别轨迹的方式相同。

上升时间(rise time)－ 在脉冲的上升转换中，上升时间

是脉冲从 10% 的幅度上升到 90% 的幅度所需的时间。
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